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DE Gebrauchsanweisung Thermometer TM-62E

Vielen Dank fiir Ihr Vertrauen und herzlichen Glickwunsch!

Sie haben ein Qualitatsprodukt von ecomed erworben. Damit Sie den gewiinschten Erfolg erzie-
len und recht lange Freude an Ihrem ecomed Thermometer TM-62E haben, empfehlen wir lhnen,
die nachstehenden Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgféltig zu lesen.

@ Sensorspitze fiir Temperaturmessung
© Start-Knopf (EIN / AUS)

® LCD-Anzeige
O \Verschlusskappe fiir Batteriefach

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Thermometer beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden kénnten. Lassen Sie
das Thermometer daher nicht unbeaufsichtigt in Kinderhand.

2. Verwenden Sie das Thermometer ausschlieBlich zur Kérpertemperaturmessung.

3. Das Gerét ist nicht fiir den kommerziellen Gebrauch geeignet.

4. Im Falle von Stérungen reparieren Sie das Gerat nicht selbst. Benutzen Sie das Gerat nicht weiter.
Fragen Sie Ihren Fachhéndler und lassen Sie Reparaturen nur vom ecomed-Service durchfiihren.

5. Beachten Sie die genannten Betriebs- und Lagerbedingungen, um das ecomed Thermometer
TM-62E lange Zeit voll funktionsfahig zu erhalten.

INBETRIEBNAHME - Batterien entnehmen/einlegen:

Das ecomed Thermometer TM-62E ist direkt zum Einsatz bereit, da eine Batterie bereits im Gerét
vormontiert ist. Sollte jedoch nach einer gewissen Betriebsdauer rechts im Display ein , |{“ Symbol
erscheinen, muss eine neue Batterie eingelegt werden. Ziehen Sie dazu die Verschlusskappe @ des
Batteriefaches ab und das Batteriefach ca. 18 mm aus dem Thermometer heraus. Heben Sie die
Batterie mittels eines kleinen Schraubendrehers heraus und ersetzen Sie diese durch eine neue des
gleichen Typs. Achten Sie auf die korrekte Orientierung der Batterie-Pole (der ,+* - Pol ist sichtbar).
VerschlieRen Sie das Batteriefach wieder ordnungsgemaR mit der Verschlusskappe.

ANWENDUNG - Messung:

Schalten Sie das Gerat durch einen Druck auf den Start-Knopf @ ein. Alle Symbole der Anzeige
erscheinen fiir ca. 2 Sekunden und ein kurzer Signalton erklingt. Danach wird der zuletzt gemes-
sene Wert kurz in der LCD-Anzeige @ dargestellt (hierbei erscheint zusatzlich ein kleines ,M“ am
rechten Anzeigerand). Falls die Temperatur weniger als 32°C betragt, sehen Sie anschlieend in der
LCD-Anzeige @ ein ,Lo“ und ein blinkendes ,°C*. Damit ist das ecomed Thermometer TM-62E fir
die Messung bereit. Positionieren Sie die Sensorspitze @ oral, axillar oder rektal. Das Thermometer
beginnt nun automatisch mit der Messung. Wahrend der Messung wird die aktuelle Temperatur
laufend angezeigt. Sobald die Messung abgeschlossen ist, erklingen 10 Piepténe und die gemes-
sene Temperatur wird auf dem Display @ angezeigt. Stellt das Thermometer eine Temperatur von
> 37,7°C fest, so erfolgt ein Fieberalarm in Form von 10 Dreifach-Piepténen. Das Thermometer
schaltet 8 Minuten nach der Messung automatisch ab. Um die Lebensdauer der Batterie zu ver-
langern, sollten Sie jedoch nach dem Ablesen das Thermometer durch einen Druck auf den Start-
Knopf @ ausschalten.

Messungen in verschiedenen Kdrperbereichen

Das ecomed Thermometer TM-62E eignet sich fiir Temperaturmessungen, die oral (im Mund), axil-
lar (in der Achselhohle) oder rektal (im After) vorgenommen werden. Es ist vollkommen wasserdicht.
Nach ca. 1 Minute erténen 10 kurze Signalténe und das Messergebnis wird auf der LCD-Anzeige @
angezeigt. Dann kann das Thermometer entnommen werden. Um eine sichere und exakte Messung
vornehmen zu kénnen, sollten Sie bei der Positionierung des Thermometers folgendes beachten:
ORALE MESSUNG:

Legen Sie das Thermometer mit der Sensorspitze @ unter die Zunge und schlieBen Sie den Mund.
Atmen Sie wahrend der Messung durch die Nase, um eine Verfalschung der Werte zu verhindern.
REKTALE MESSUNG:

Die rektale Messung wird von vielen Patienten als unangenehm empfunden, liefert aber genaue
Ergebnisse. Fiihren Sie die Sensorspitze @ vorsichtig ca. 3,5 cm in das Rektum ein.

MESSUNG UNTERHALB DER ACHSELHOHLE:

Reinigen Sie vor der Messung die Achselhdhle. Legen Sie das Thermometer mit der Sensorspitze
@ in die Achselhdhle. Senken Sie den Arm und driicken Sie ihn wahrend der Messung leicht an
den Korper.

SPEICHER - FUNKTION

Das ecomed Thermometer TM-62E verfligt (iber eine Speicher - Funktion, mit der Sie den zuletzt
gemessenen Wert wieder abrufen kénnen. Schalten Sie das Gerat durch einen Druck auf den Start-
Knopf @ ein. Alle Symbole der Anzeige erscheinen fiir ca. zwei Sekunden und ein kurzer Signalton
erklingt. Danach wird der zuletzt gemessene Wert kurz in der LCD-Anzeige @ dargestellt (hierbei
erscheint zusétzlich ein kleines ,M* am rechten Anzeigerand).

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Das ecomed Thermometer TM-62E ist wasserdicht und lasst sich dadurch leicht saubern und
desinfizieren. Reinigen Sie das Thermometer vor und nach jeder Messung mit einem in milder, al-
koholischer Losung getrénkten Tuch. Sie haben zudem die Mdglichkeit, das Thermometer in eine
geeignete Desinfektionslésung zu legen. lhr Fachhandler empfiehlt lhnen gerne geeignete Reini-
gungsprodukte und berat Sie in deren Anwendung.

TECHNISCHE DATEN
Name und Modell:
Messbereich / Skalierung:
Messgenauigkeit:

ecomed Thermometer TM-62E

32,0°C bis 42,0°C/0,1°C

+0,1°C (Abweichung von der tatsachlichen Korpertemperatur
im Messbereich von 35,5°C - 42°C), nicht extrapolierend

ca. 2.500 Messungen

10°C bis 40°C / -10°C bis +60°C

10x128x19mm (HxLxB)/ca.9,8g

1 Knopfzelle 1,5 V (Typ AG3 oder LR41)
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LOT-Nummer

ﬂ Herstellungsdatum

Lebensdauer:
Betriebs-/Lagerbedingungen:
Abmessungen / Gewicht:
Batterie:

Artikel Nr. / EAN Code:

M Hersteller

EE Gebrauchsanweisung sorgfaltig lesen!
ﬂ Gerét entspricht der Schutzklasse B

Die CE - Kennzeichnung bezieht sich auf die EU - Richtlinie 93/42/EEC. Die Gestaltung und Her-
stellung wurden unter Beachtung folgender europaischer Normen vorgenommen: EN 12470-3 (Me-
dizinische Thermometer), EN 980 (Symbole), EN 60601-1 (Elektrische Sicherheit fir medizinische
Gerate). Elektromagnetische Vertraglichkeit: Das Geréat entspricht den Forderungen der Norm
EN 60601-1-2 fur die Elektromagnetische Vertraglichkeit. Im Zuge standiger Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und gestalterische Anderungen vor.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Gerét darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden.

Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Gerate, egal, ob
sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel
abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugefiihrt werden kénnen.
Entnehmen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerat entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Bat-
B (crien nicht in den Hausmlill, sondern in den Sondermdill oder in eine Batterie-Sammel-
station im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an lhre Kommunalbehérde
oder lhren Handler.

S n @

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an |hr Fachgeschéft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie

das Gerat einschicken miissen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung

bei. Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1.Auf ecomed Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie fiir 2 Jahre gewéhrt. Das Verkaufsda-
tum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.

2.Mangel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos
beseitigt.

3.Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlangerung der Garantiezeit, weder fir das Gerat noch
fur ausgewechselte Bauteile, ein.

4.\Von der Garantie ausgeschlossen sind:
a. alle Schaden, die durch unsachgeméafRe Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Ge-
brauchsanweisung, entstanden sind.
b. Schaden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Kéufer oder unbefugte Dritte zurlick-
zufiihren sind.
c. Transportschaden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung
an die Servicestelle entstanden sind.
d. Zubehorteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen (Batterien usw.).

5.Eine Haftung fiir mittelbare oder unmittelbare Folgeschaden, die durch das Gerét verursacht wer-
den, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden am Gerét als Garantiefall anerkannt wird.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, DEUTSCHLAND.
ecomed ist ein eingetragenes Warenzeichen der Medisana AG.

Im Servicefall, fiir Zubehér und Ersatzteile wenden Sie sich bitte an:

DE - MEDISANA Servicecenter, Feuerbach KG, Corneliusstr. 75, 40215 Disseldorf
Tel. 0211-381007, Fax 0211-370497 (Mo-Do: 9-13 Uhr + 14-17 Uhr, Fr. 9-13 Uhr)
E-Mail: medisana@t-online.de; Internet: www.medisana-service.de

AT - fsms GmbH, Welser StralRe 79, 4060 Leonding
Tel. 0732/ 38 72 82-35, Fax. 0732 / 38 72 82-20, E-Mail: medisana@fsms.at

CH - Bluepoint-Service, Via Cantonale 14, 6917 Berbengo
Tel. 0041-091980-4972, Fax 0041-091605-3755
E-Mail: info@bluepoint-service.ch; Internet: www.bluepoint-service.ch

GB instruction manual  Thermometer TM-62E

Thank you for your confidence and congratulations!

You have purchased a quality product by ecomed. To ensure the best results and long-term
satisfaction with your ecomed TM-62E Thermometer, we recommend that you read the following
operating and maintenance instructions carefully.

® LCD screen
O Battery compartment cover

@ Sensor tip for measuring temperature
© Start button (ON / OFF)

SAFETY INFORMATION

1. The thermometer contains small parts that could be swallowed by children. Do not let children

handle the thermometer without adult supervision.

Only use the thermometer for measuring body temperature.

The unit is not designed for commercial use.

If a fault occurs, please do not try to repair the unit yourself. Discontinue further use of the unit.

Contact your dealer and only have repairs carried out by ecomed service personnel.

. Please take note of the operating and storage conditions to ensure that your ecomed TM-62E
Thermometer will continue to function correctly for a long time.

hoN

o

GETTING STARTED - Inserting / removing battery:

The ecomed TM-62E Thermometer is ready to use right away, as the battery is already installed in
the unit. However, if the D “ symbol should appear on the right of the display after the unit has been in
operation for some time, you need to replace the battery. To do this, remove the battery compartment
cover @ and lift the compartment approx. 18 mm out of the thermometer. Use a suitable screwdriver
to remove the battery and replace it with a new one of the same type. Make sure the battery is inser-
ted the right way up (,+* - pin is visible). Replace the battery compartment cover.

OPERATION - Taking a reading:

Press the start button @ once to switch the unit on. All display symbols will appear for approx. two
seconds and you will hear a short tone. After that the last reading taken will be shown shortly in the
LCD display @ (a small ,M“ appears on the right side additionally at the same time). If the tempera-
ture is below 32 °C, you will see an Lo and a flashing °C on the LCD display ®. The ecomed TM-62E
thermometer is now ready to take a temperature reading. Insert the tip of the sensor @ either orally,
into the armpit or into the rectum. The thermometer will now automatically begin to take a reading.

During the reading, the current temperature will be shown continuously. As soon as the reading is
finished, you will hear 10 beeps and the reading taken will be shown on the display @ . If the reading
is > 37,7°C, the thermometer will indicate fever alarm by announcing 10 triple beep sounds. The
thermometer will switch off automatically eight minutes after taking the reading. To prolong the life
of the battery, however, you should switch off the thermometer manually by pressing start button @
once you have taken the reading.

Taking temperature readings at various parts of the body

The ecomed TM-62E Thermometer is suitable for oral (in the mouth), axillary (in the armpit) and rec-
tal (in the rectum) temperature readings. It is com pletely waterproof. After approx. 1 minute you will
hear 10 beep sounds and the reading taken will be shown on the display @. You may now remove the
thermometer. To ensure safe and accurate measurement, you should take account of the following
information when positioning the thermometer:

ORAL READINGS: Place the sensor tip @ of the thermometer under the tongue and close your
mouth. Breathe through your nose while taking the reading in order to avoid inaccurate results.
RECTAL READINGS: Many patients find rectal measurement uncomfortable, but it delivers precise
results. Carefully insert the sensor tip @ approx. 3,5 cm into the rectum.

ARMPIT READINGS: Wash the armpit before taking a reading. Insert the tip of the thermometer @
into the armpit. Lower the arm and press it lightly against the body while the reading is being taken.

MEMORY FUNCTION

The ecomed TM-62E Thermometer features a memory function that enables you to recall the last
reading taken. Press the start button @ once to switch the unit on. All display symbols will appear for
approx. two seconds and you will hear a short tone. After that the last reading taken will be shown
shortly in the display @ (a small ,M“ appears on the right side additionally at the same time).

CLEANING AND DISINFECTION

The ecomed TM-62E Thermometer is waterproof, making it easy to clean and disinfect. Clean the
thermometer before and after each use using a cloth moistened in a mild solution containing alcohol.
You may also soak the thermometer in a suitable disinfectant solution. Your dealer will be happy to
recommend suitable cleaning products and give you advice on their use.

SPECIFICATIONS
Name and model:
Measuring range / Scale:
Measuring accuracy:

ecomed TM-62E Thermometer
32,0°Ct042,0°C/0,1°C

+ 0,1°C (deviation from actual body temperature in the
range of 35,5°C to 42°C), non-extrapolating

approx. 2,500 readings

10°C to 40°C /-10°C to +60°C

10 x 128 x 19 mm (H x L x W) / approx. 9,8 g

1 button cell 1,5 V (type AG3 or LR41)
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LOT number

d Manufacturer ﬂ Date of manufacture

Operating life:

Operating / Storage conditions:
Dimensions / Weight:

Battery:

Article No. / EAN Code:

DI Read instructions carefully before use!
ﬂ Device complies with protection class B

The CE-mark refers to the EC-directive 93/42/EEC. The product was designed and manufactured
in conformance with the following European norms: EN 12470-3 (Medical thermometers), EN 980
(Symbols), EN 60601-1 (Electrical safety for medical items). Electromagnetic compatibility: The
device complies with the EN 60601-1-2 standard for electromagnetic compatibility. We reserve
the right to make technical and design changes in the course of continuous product improvement.

DISPOSAL

This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are ob-
liged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they
contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can
be disposed of in an environmentally acceptable manner. Please remove the battery
before disposing of the equipment. Do not dispose of old batteries with your household
EEE \aste, but dispose of them at a battery collection station at a recycling site or in a shop.
Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

S n @

WARRANTY

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to

send in the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

1.The warranty period for ecomed products is 2 years from date of purchase. In case of a warranty
claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.

2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.

3.Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement
parts.

4.The following is excluded under the warranty:
a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instruc-
tions.
b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during
transport to the service centre.
d. Accessories which are subject to normal wear and tear (batteries etc.).

5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit is excluded even if the dama-
ge to the unit is accepted as a warranty claim.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, GERMANY.
ecomed is a registered trademark of Medisana AG.

For service, accessories and spare parts, please contact:
MEDHEALTH SUPPLIES LTD.

Unit 6, Dock offices, Surrey Quays Road, London SE16 2XU
Tel.: + 44 / 207 - 237 88 99, Fax: + 44/ 207 - 231 13 00

eMail: info@medhealthcare.co.uk; Internet: www.medisana.co.uk

FR Mode d‘emploi Thermométre TM-62E

Félicitations et merci de votre confiance!

Vous avez choisi un produit de qualité ecomed. Afin d‘obtenir les résultats escomptés et de pro-
fiter longtemps de votre thermométre TM-62E ecomed, nous vous recommandons de lire attenti-
vement les instructions suivantes concernant |'utilisation, la sécurité et I'entretien.

@ Ecran ACL
O Couvercle du compartiment & piles

© Pointe de mesure de température
© Touche Start (MARCHE / ARRET)

CONSIGNES DE SECURITE

1. Le thermométre se compose de petites piéces susceptibles d'étre avalées par des enfants. Ne
jamais laisser des enfants manipuler le thermomeétre sans surveillance.

2. Uniquement utiliser le thermometre pour mesurer la température corporelle.

3. L'appareil n‘est pas destiné a I'utilisation professionnelle.

4. En cas de pannes, ne réparez pas |‘appareil vous-méme. N'utilisez plus le thermométre.
Renseignez-vous auprés de votre spécialiste et confiez uniquement les réparations au service
technique ecomed.

5. Veuillez observer les conditions d‘utilisation et de stockage afin de conserver longtemps votre
thermometre TM-62E ecomed en parfait état de fonctionnement.

UTILISATION - Retirer/insérer les piles:

Le thermometre TM-62E ecomed est directement prét a I'emploi, car la pile est pré-installée dans
I'appareil. Lorsqu‘au bout d‘une certaine durée de service, le symbole E “ est affiché a droite dans
I'ACL, il faut insérer une pile neuve. Retirez le couvercle @ du compartiment a piles et sortez le
boitier d’env. 18mm du thermomeétre. Soulevez la pile au moyen d‘un petit tournevis et remplacez-la
par une du méme type. Respectez la polarité de la pile (le pdle + est visible).

Refermez le compartiment de la pile correctement avec le couvercle.

APPLICATION - Mesure:

Allumez I'appareil en appuyant sur la touche Start @. Tous les symboles de I‘écran sont affichés
environ deux secondes et un bref signal sonore retentit. La derniere valeur mesurée s‘affiche en-
suite brievement sur I'‘écran LCD (un petit “M” s‘affiche également a droite). Si la température est
inférieure a 32°C, I'ACL @ affiche Lo et °C clignote. Le thermometre TM-62E ecomed est prét pour
la mesure. Placez la pointe de mesure @ sous la langue, dans le creux de l‘aisselle ou dans I'anus.
Le thermomeétre commence automatiquement la mesure. Durant la mesure, la température actuelle
est affichée en permanence. Dés que la mesure est effectuée, le thermomeétre sonne 10 fois et la
température mesurée s‘affiche a I'écran @. Lorsque le thermométre détecte une température de
>37,7°C, une alarme de fievre de 10 triples bips retentit. Le thermometre s'éteint automatiquement
au bout de huit minutes aprés la mesure. Afin de pro lo nger la durée de vie de la pile, vous pouvez
cependant éteindre le thermomeétre apres la lecture de la température en appuyant sur la touche
Start ©.

Mesures dans les différentes parties du corps

Le thermomeétre TM-62E ecomed permet d‘effectuer une mesure de température buccale (dans la
bouche), axillaire (dans le creux de l‘aisselle) ou rectale (dans I'anus). Il est entierement étanche.
Apreés environ 1 minute, I'appareil émet 10 bips courts et le résultat s‘affiche a I'‘écran LCD @ . Le
thermomeétre d‘observer les points suivants lors du positionnement du thermometre:

MESURE BUCCALE: Placer la pointe de mesure @ du thermométre sous la langue et fermer la
bouche. Respirer par le nez durant la mesure pour ne pas fausser le résultat.

MESURE RECTALE: La mesure rectale est désagréable pour de nombreux patients, mais permet
d‘obtenir un résultat précis. Insérer prudemment la pointe de mesure @ environ 3,5 cm dans I‘anus.
MESURE DANS LE CREUX DE L‘AISSELLE:

Nettoyer le creux de I'aisselle avant la mesure. Placer la pointe de mesure @ du thermométre dans le
creux de l‘aisselle. Abaisser le bras et le garder Iégérement pressé contre le corps durant la mesure.

FONCTION MEMOIRE

Le thermométre TM-62E ecomed dispose d‘une fonction mémoire permettant de visualiser la der-
niére valeur mesurée. Lorsque le thermométre est éteint, appuyez sur la touche Start @. La derni-
ére valeur mesurée s‘affiche ensuite brievement sur I'‘écran LCD (un petit M s‘affiche également a
droite).

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Le thermomeétre TM-62E ecomed est étanche et peut étre aisément nettoyé et désinfecté. Nettoyez
le thermomeétre avant et aprés chaque mesure avec un chiffon imbibé d'une solution douce a base
d‘alcool. Vous pouvez en outre désinfecter le thermomeétre avec une solution adaptée. Votre com-
mergant spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller et recommander des produits de nettoyage
appropriés.

CARACTERISTIQUES

Nom et modéle:

Gamme de mesure / Graduation:
Précision de mesure:

Thermométre TM-62E ecomed

32,0°Ca42,0°C/0,1°C

+ 0,1°C (écart par rapport a la température réelle du
corps dans la gamme de mesure de 35,5°C - 42°C), sans
extrapolation

environ 2500 mesures

10°C a40°C/-10°C a +60°C
10x128x19mm(hxLxl)/env.9,8¢g

1 pile 1,5V (type AG3 ou LR41)
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Durée de vie:

Conditions d'utilisation / de rangement:
Dimensions / Poids:

Pile:

N° d‘article / Code EAN:

f:EVeuillez lire attentivement le mode d‘emploi!

N° de lot
“ Fabricant M Date de fabrication

La certification CE se réfere a la directive CE 93/42/EEC. La conception et la fabrication sont confor-
mes aux normes européennes suivantes: EN 12470-3 (thermomeétre médical), EN 980 (symboles),
EN 60601-1 (appareils électromédicaux). Compatibilité électromagnétique : L'appareil corres-
pond aux exigences de la norme EN 60601-1-2 pour la compatibilité électromagnétique. Dans le
cadre du travail continu d’amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder a des
modifications techniques et de design.

ﬂ Appareil conforme a la classe de protection B

ELIMINATION DE L’APPAREIL

Cet appareil ne doit pas étre placé avec les ordures ménageres. Chaque consommateur
doit ramener les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent des substan-
ces nocives ou non, a un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de
permettre leur élimination écologique. Retirez les piles avant de jeter I'appareil. Ne mettez
pas les piles usagées a la poubelle, placez-les avec les déchets spéciaux ou déposez-les

I dans un point de collecte des piles usagées dans les commerces spécialisés.

Pour plus de renseignements sur I'élimination des déchets, veuillez vous adresser aux services de
votre commune ou bien a votre revendeur.

GARANTIE
En cas de recours a la garantie, veuillez vous adresser a votre revendeur spécialisé ou contactez
directement le service clientéle. S'il est nécessaire d’expédier I'appareil, veuillez indiquer le défaut
constaté et joindre une copie du justificatif d’achat. Les conditions de garantie sont les suivantes:
1. Une garantie de 2 ans a compter de la date d’achat est accordée sur les produits ecomed.
En cas d’intervention de la garantie, la date d’achat doit étre prouvée en présentant le justifica-
tif d’achat ou la facture.

2.Durant la période de garantie, les défauts liés a des erreurs de matériel ou de fabrication sont
éliminés gratuitement.

3.Les services effectués sous garantie n’entrainent pas de prolongation de la période de garantie, ni
pour I'appareil, ni pour les composants remplacés.

4.Sont exclus de la garantie:
a. tous les dommages dus a un usage incorrect, par exemple au nonrespect de la notice
d'utilisation.
b. les dommages dus a une remise en état ou des interventions effectuées par I'acheteur ou par
de tierces personnes non autorisées.
c. les dommages survenus durant le transport de I'appareil depuis le site du fabricant jusque chez
I'utilisateur ou lors de I'expédition de I'appareil au service clientéle.
d. les accessoires soumis a une usure normale (batteries, piles, etc.).

5.Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou in-
directement par I'appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur I'appareil est couvert par
la garantie.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, ALLEMAGNE.
ecomed est une marque déposée de la société Medisana AG.

Pour contacter le service aprés-vente, pour obtenir des accessoires et des
pieces de rechange, veuillez vous adresser a :

MEDISANA AG

phone.: +49 2131 3668 5296; eMail: info@medisana.fr

|T Istruzioni per I'uso Termometro TM-62E

Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!

Avete acquistato un prodotto di qualita del marchio ecomed. Per raggiungere i risultati auspicati e
per utilizzare al meglio il termometro TM-62E ecomed, raccomandiamo di leggere attentamente
le seguenti indicazioni per I'uso e la manutenzione.

© Punta del sensore
© Pulsante Start (ON / OFF)

® Display LCD
O Coperchio di chiusura del vano batteria

NORME DI SICUREZZA

1. Il termometro & composto di parti di picccle dimensioni che potrebbero essere ingerite dai bambini.
Si raccomanda, pertanto, di non lasciare il termometro incustodito in mano ai bambini.

2. Utilizzare il termometro esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea.

L’apparecchio non & destinato all'uso commerciale.

4. In caso di guasti non procedere da soli alla riparazione dell'apparecchio e non continuare a utiliz-
zarlo. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato e fare eseguire le riparazioni esclusivamente
dal centro di assistenza ecomed.

5. Per mantenere a lungo la perfetta funzionalita del termometro ecomed TM-62E, rispettare le mo-
dalita di funzionamento e di conservazione menzionate.
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MESSA IN FUNZIONE - Inserimento/estrazione della batteria:

Il termometro ecomed TM-62E & subito pronto per I'uso, perché & fornito con una batteria gia inseri-
ta. Se, tuttavia, dopo un certo periodo di utilizzo dovesse comparire sulla destra del display il simbolo
D , occorre inserire una nuova batteria. A questo scopo togliere il coperchietto di chiusura @ del
vano batteria ed estrarre quest'ultimo di ca.18mm dal termometro. Togliere la batteria mediante un
piccolo giravite e sostituirla con una nuova dello stesso tipo. Controllare il corretto orientamento
del polo della batteria (il polo + - sia visibile). Richiudere il vano di batteria con il tappo di chiusura.

MODALITA D’IMPIEGO - Misurazione

Accendere I'apparecchio premendo il pulsante Start @. Per ca. due secondi sul display appariranno
tutti i simboli e si udira un breve segnale acustico. Dopodiché viene indicato nella visualizzazione
LCD @ il valore ultimo misurato (in tal caso compare inoltre una piccola ,M* al bordo di visualizza-
zione destro). Nel caso in cui la temperatura sia inferiore a 32°C, sul display LCD @ compare una
Lo e il simbolo °C lampeggiante. A questo punto il termometro ecomed TM-62E & pronto per l'uso.
Posizionare la punta del sensore @ nel cavo orale o ascellare o nell’ano; il termometro inizia automa-
ticamente il rilevamento della temperatura. Durante la misurazione, I'apparecchio indica costante-
mente la temperatura del momento. Non appena la misurazione & conclusa, si sentono 10 segnali
acustici e la temperatura misurata viene visualizzata sul display @ . Quando il termometro segna
una temperatura superiore a 37,7°C emette per 10 volte un triplice bip come segnale di allarme
febbre. Il termometro si spegne automaticamente otto minuti dopo la misurazione. Per prolungare
la durata della batteria, tuttavia, si consiglia di disattivare il termometro dopo la lettura, premendo
il tasto Start ©.

Misurazioni in diverse parti del corpo

Il termometro ecomed TM-62E ¢ adatto a rilevare la temperatura corporea orale (in bocca), ascel-
lare (nel cavo ascellare) o rettale (nell'ano). L'apparecchio & completamente impermeabile. Dopo
circa 1 minuto vi sono 10 brevi segnali acustici ed il risultato della misurazione viene visualizzato
sul display LCD @. Ora si pud togliere il termometro. Per poter effettuare unam isurazione esatta e
sicura, sarebbe opportuno attenersi a quanto segue nel posizionamento del termometro:
MISURAZIONE ORALE: Mettere il termometro con la punta del sensore @ sotto la lingua e chiudere
la bocca. Durante la misurazione respirare con il naso per evitare di alterare i valori rilevati.
MISURAZIONE RETTALE: La misurazione rettale, ritenuta fastidiosa da molti pazienti, da invece
risultati precisi. Inserire con cautela la punta del sensore @ nel retto per ca. 3,5 cm.
MISURAZIONE SOTTO IL CAVO ASCELLARE: Prima di effettuare la misurazione, pulire I'ascella.
Mettere il termometro con la punta del sensore @ nel cavo ascellare. Abbassare il braccio e premerlo
leggermente contro il corpo durante la misurazione.

FUNZIONE DI MEMORIA

Il termometro ecomed TM-62E dispone di una funzione memoria che consente di richiamare I'ultimo
dato rilevato. Accendere I'apparecchio premendo il pulsante Start @. Per ca. due secondi sul display
appariranno tutti i simboli e si udira un breve segnale acustico. Dopodiché viene indicato nella visu-
alizzazione LCD @ il valore ultimo misurato (in tal caso compare inoltre una piccola ,M“ al bordo di
visualizzazione destro).

PULIZIA E DISINFEZIONE

Il termometro ecomed TM-62E € impermeabile e quindi si puo pulire e disinfettare facilmente. Deter-
gere il termometro prima e dopo ogni misurazione con un panno imbevuto in una soluzione alcolica
delicata. Si puo, inoltre, immergere il termometro in un’apposita soluzione disinfettante. Il vostro
rivenditore specializzato sara lieto di raccomandarvi dei prodotti detergenti adeguati e di consigliarvi
sull'uso degli stessi.

DATI TECNICI
Nome e modello: Termometro ecomed TM-62E
Campo di misurazione / Graduazione: 32,0°C - 42,0 °C/0,1°C

Precisione di misurazione: +0,1°C (deviazione dalla temperatura corporea effettiva
nel campo di misura compreso tra 35,5 °C - 42 °C), non
estrapolando i valori
Durata: ca. 2500 misurazioni
Condizioni di funzionamento / conservazione:da 10 °C a 40 °C/da -10 °C a + 60 °C
Dimensioni / Peso: 10 mm (A), 128 mm (L), 19 mm(P) /ca. 9,8 g
Batterie: 1 batteria 1,5 V (tipo Ag3 oppure LR41)
Articolo n® / Codice a barre europeo: 23412 /40 15588 23412 5

M Produttore

[LoT] Numero LOT

@ Data di produzione

D;it Si prega di leggere le istruzioni per I'uso
R L‘apparecchio corrisponde alla classe di sicurezza B

Il marchio CE si riferisce alla direttiva CE 93/42/EEC. La forma e la produzione sono state effet-
tuate in osservanza delle seguenti norme europee: EN 12470-3 (termometro medico), EN 980
(simboli), EN 60601-1 (Sicurezza elettrica per dispositivi medici). Compatibilita elettromagnetica:
L'apparecchio soddisfa i requisiti della norma EN 60601-1-2 per la compatibilita elettromagnetica.
Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo la facolta di apportare qualsiasi modi-
fica tecnica e strutturale.

SMALTIMENTO

N L‘apparecchio non pud essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Ogni utilizzatore ha
I'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive
di sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria citta o di un rivenditore
specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente. Togliere le pile
prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei rifiuti domestici, ma nei
rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso i rivenditori specializzati. Per lo
smaltimento rivolgersi alle autorita comunali o al proprio rivenditore.

//- ©
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GARANZIA

In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente il centro di assistenza.

Se dovesse essere necessario spedire 'apparecchio, specificare il guasto e allegare una copia della

ricevuta di acquisto. Valgono le seguenti condizioni di garanzia:

1. | prodotti ecomed hanno una garanzia di 2 anni a partire dalla data di vendita. La data di acquisto

deve essere comprovata in caso di garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.

2. Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a errori di materiale o di lavorazione vengono elimi-
nati immediatamente.

. Una prestazione di garanzia non da diritto al prolungamento del periodo di garanzia, né per
I'apparecchio né per i componenti sostituiti.

. La garanzia non include:
a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall'inosservanza delle istruzioni d’uso,
b. i danni riconducibili a manutenzione o a interventi effettuati dall’acquirente o da terzi non au-
torizzati,
c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al consumatore o durante l'invio
al servizio clienti,
d. gli accessori soggetti a normale usura (batterie ecc.).

. E altresi esclusa qualsiasi responsabilita per danni secondari diretti o indiretti causati
dall’apparecchio quando il danno all’apparecchio viene riconosciuto come caso di garanzia.
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MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, GERMANIA.
ecomed & un marchio commerciale registrato di Medisana AG.

In caso di za, per gli ori e i pezzi di ricambio rivolgersi a:
AF ltalia srl, Via Monte Rosa 28, 20868 Concorezzo (MB), Italy
Tel.: 039 - 8951381, eMail: assistenza@afitalia.it; Internet: www.afitalia.it

ES instrucciones de uso  Termémetro TM-62E

iMuchas gracias por su confianza y enhorabuena!

Acaba de adquirir un producto de calidad de ecomed. Para obtener el resultado deseado y poder
disfrutar durante mucho tiempo de su termémetro TM-62E de ecomed, le recomendamos que lea
atentamente las siguientes instrucciones de utilizacion y cuidado de este producto.

® Indicador LCD
Tapa del compartimento de la pila

@ Punta sensora para la medicién de la temperatura
© Botén de inicio (ON / OFF)

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. El termémetro contiene piezas pequefas que los nifios podrian llevar a la boca, por lo que ha de

mantenerse siempre fuera del alcance de los nifios.

Utilice el termdmetro sélo para medir la temperatura corporal.

Este termdmetro no es apto para el uso comercial.

En caso de averia, no efectlie usted la reparacion y deje de utilizarlo. Consulte con su proveedor

especializado, y utilice el servicio de ecomed para efectuar las reparaciones precisas.

5. Observe las indicaciones de conservacion y utilizacién indicadas para prolongar la duracién del
termémetro TM-62E de ecomed.
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - Extraer o introducir la pila:

El termémetro TM-62E de ecomed esta listo para su utilizacion inmediata, puesto que ya incluye
una pila. Sin embargo, si transcurrido un tiempo de funcionamiento aparece en la parte derecha de
la pantalla el simbolo ,, []“ debera introducir una pila nueva. Para ello, abra la tapa @, y extraiga
el compartimento de la pila aprox. 18 mm del termémetro. Sacar la bateria utilizando un pequefio
destornillador y reemplazarla por una nueva del mismo tipo. Observe que los polos de la pila estan
correctamente colocados (el polo + debe quedar a la vista). Volver a cerrar correctamente la tapa del
compartimento portapilas.

UTILIZACION - Medicién:

Encienda el termometro pulsando el botdn de inicio ®. Todos los simbolos del indicador aparecen
durante aproximadamente dos segundos y se oye una breve sefial. A continuacion, en el display
LCD @ se visualizara brevemente el dltimo valor registrado (incluyendo una pequefia M en el
borde derecho del display). Si la temperatura es inferior a 32 °C, aparece una ,Lo" y una ,°C" par-
padeando en el indicador LCD @. El termometro TM-62E de ecomed estara listo para efectuar la
medicion. Coloque la punta sensora @ oral, axilar o rectal. El termémetro inicia automaticamente la
medicion. La temperatura actual se mostrara continuamente. En cuanto finaliza la medicion, suenan
10 pitidos de aviso y en el display @ se visualiza la temperatura registrada. Cuando el termémetro
determina una temperatura superior a 37,7°C, suena una alarma de fiebre en forma de 10 sonidos
bip triples. El termémetro se apaga automaticamente transcurridos 8 minutos de la medicién. Sin
embargo, para prolongar la duracién de la pila, se recomienda que desactive el termémetro pulsan-
do el botén de inicio ©® una vez leida la temperatura.

Medicion en distintas partes del cuerpo
Con el termémetro TM-62E de ecomed podra realizar mediciones de temperatura orales (en la
boca), axilares (en la axila) y rectales (en el ano). Es completamente resistente al agua. Después



de aproximadamente un minuto, suenan 10 breves pitidos de aviso y en el display @ se visualiza el
resultado de la medicion. A continuacion retirar el termometro. Para poder efectuar una medicién ex-
acta y fiable, debera tener en cuenta las siguientes indicaciones a la hora de colocar el termémetro:
MEDICION ORAL: Coloque el termdmetro con la punta sensora @ debajo de la lengua y cierre
la boca. Durante la medicién, respire por la nariz para evitar que se generen valores incorrectos.
MEDICION RECTAL: Para muchos pacientes, la medicion rectal resulta desagradable, y sin em-
bargo, el resultado obtenido con este método es muy exacto. Introduzca cuidadosamente la punta
sensora @ aproximadamente 3,5 cm en el recto.

MEDICION EN LA AXILA: Antes de efectuar la medicion, limpie la axila. Coloque el termémetro con
la punta sensora @ en la axila. Baje el brazo y presionelo ligeramente contra el cuerpo durante el
tiempo que dure la medicion.

FUNCION DE MEMORIA

El termémetro TM-62E de ecomed dispone de una funcién de memoria que le permitira consultar el
valor de la ultima medicion realizada. Encienda el termometro pulsando el boton de inicio @ . Todos
los simbolos del indicador aparecen durante aproximadamente dos segundos y se oye una breve
sefial. A continuacion, en el display LCD @ se visualizard brevemente el Gltimo valor registrado
(incluyendo una pequefia “M” en el borde derecho del display).

LIMPIEZA Y DESINFECCION

El termémetro TM-62E de ecomed es resistente al agua, y se limpia y desinfecta muy facilmente.
Limpie el termémetro antes y después de cada medicion con una toalla impregnada en una diso-
lucién de alcohol suave. También puede introducir el termémetro en una disolucién desinfectante
adecuada. Pida consejo a su proveedor especializado sobre los productos de limpieza mas adecu-
ados y su utilizacion.

DATOS TECNICOS

Nombre y modelo:

Margen de medicién / Escala:
Exactitud de la medicion:

Termémetro TM-62E ecomed

32,0°C-42,0°C/0,1°C

+ 0,1°C (Desviacion de la temperatura corporal real en el margen
de medicién de 35,5 °C a 42 °C), no extrapolable

Duracioén: aprox. 2500 mediciones

Condiciones de utilizacion / de conservacion: 10°C hasta 40°C / -10°C hasta +60°C
Dimensiones / Peso: 10 mm (al), 128 mm (I), 19 mm (an) / aprox. 9,8 g

Pilas: 1 micropila 1,5 V (tipo AG3 6 LR 41)

N° de articulo / Codigo EAN: 23412/ 40 15588 23412 5

D—i Por favor lea las instrucciones de uso Numero de LOTE

d Fabricante

ﬂ El aparato se corresponde con la clase de proteccién B ﬂ Fecha de fabricacion

La identificacion CE se refiere a la directiva europea 93/42/EEC. El disefio y la fabricacion se lle-
varon a cabo de conformidad con las siguientes normas europeas: EN 12470-3 (Termémetros cli-
nicos), EN 980 (Simbolos graficos utilizados en el etiquetado de productos sanitarios), EN 60601-1
(Requisitos de seguridad eléctrica para equipos médicos). Compatibilidad electromagnética: El
aparato cumple las exigencias de la norma EN 60601-1-2 de compatibilidad electromagnética. De-
bido a la constante evolucion técnica del producto nos reservamos el derecho a introducir modifica-
ciones técnicas y de disefio.

INDICACIONES PARA LA ELIMINACION
Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos
los usuarios estan obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electronicos,
independientemente de si contienen substancias dafiinas o no, en un punto de recogida
de su ciudad o en el comercio especializado, para que puedan ser eliminados sin dafiar
el medio ambiente. Retire las pilas antes de deshacerse del aparato. No arroje las pilas
B | sadas a la basura sino al contenedor de residuos especiales, o depositelas en los
recolectores de pilas de los comercios especializados. Para mas informacién sobre como deshacer-
se de su aparato, dirijase a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.
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GARANTIA
Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente con el centro de servicio
técnico en caso de una reclamacion. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el
defecto y adjunte una copia del recibo de compra. En este caso, se aplicaran las siguientes condi-
ciones de garantia:
1.Con relacion a los productos de ecomed, se ofrece una garantia por un periodo de 2 afios a partir
de la fecha de compra. En caso de una reclamacion, la fecha de compra debe probarse mediante
el recibo de compra o la factura.
2.Los defectos de material o de fabricacion se eliminaran de forma gratuita dentro del periodo de
garantia.
3.La aplicacion de la garantia no conlleva una extension del periodo de garantia, ni con respecto al
dispositivo ni con respecto a los componentes sustituidos.
4.Esta garantia no cubre:
a. todos los dafios causados por abuso, por ej. por incumplimiento del manual de uso;
b. los dafios debidos a reparaciones o intervenciones por parte del comprador o terceros no
autorizados;
c. los dafios de transporte causados durante el transporte del domicilio del fabricante al con-
sumidor o durante el envio al servicio técnico;
d. accesorios sometidos a un desgaste normal (pilas, etc.).
5.Se excluye cualquier responsabilidad por los dafios directos o indirectos causados por el dispo-
sitivo, aunque el dafio en el dispositivo haya sido considerado como una reclamacion justificada.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, ALEMANIA.

ecomed s una marca registrada de Medisana AG.
Si i ia postventa, ios o piezas de repuesto, pongase en contacto con:
MEDISANA HEALTHCARE, S.L., Plaza Josep Freixa i Argemi, no 8, 08224 Terrassa (Barcelona)
Tel.: +34 /93 -73 36 70 7; Fax: +34193 7888655
eMail: info@medisana.es; Internet: www.medisana.es

NL Gebruiksaanwijzing Thermometer TM-62E

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en hartelijk gefeliciteerd!

U heeft een kwaliteitsproduct aangeschaft van ecomed. Voor een succesvol gebruik en een lange
gebruiksduur van uw ecomed Thermometer TM-62E bevelen wij aan de hieronder beschreven
aanwijzingen voor het gebruik en voor het onderhoud zorgvuldig door te lezen.

© Sensortip voor de temperatuurmeting
© Start-toets (IN - UIT)

@ LCD-display
O Kap van de batterijhouder

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. De thermometer bevat onderdelen die door kinderen kunnen worden opgeslokt. Laat daarom de
thermometer nooit zonder toezicht in kinderhanden.

2. Gebruik de thermometer uitsluitend voor de lichaamstemperatuurmeting.

3. Het instrument is niet voor comercieel gebruik bestemd.

4. Repareer het instrument in het geval van storingen niet zelf. Breek het gebruik af. Vraag uw
vakhandelaar en laat het instrument alleen door de ecomed - servicedienst repareren.

5. Neem de beschreven gebruiks- en opbergvoorwaarden in acht, zodat de ecomed Thermometer
TM-62E over een lange tijdruimte soepel en correct functioneert.

VOOR HET GEBRUIK - Batterij plaatsen/verwijderen:

De ecomed Thermometer TM-62E is klaar voor gebruik, omdat er reeds een batterij geinstalleerd
is. Indien na een zekere gebruiksduur rechts in het display het ,, D -symbool verschijnt, moet de
batterij worden vervangen. Verwijder hiervoor de kap @ van de batterijhouder en schuif deze ca. 18
mm uit de thermometer naar voren. Til de batterij er met behulp van een kleine schroevendraaier uit
en vervang ze door een batterij van hetzelfde type. Let op de correcte positie van de batterijpolen (de
,+“-pool is zichtbaar). Het deksel van het batterijvak terug correct aanbrengen.

HET GEBRUIK - Meting:

Druk op de start-knop @ om het instrument in te schakelen. Alle symbolen verschijnen ca. 2 secon-
den lang in het display en er klinkt kortstondig een geluidsignaal. Vervolgens wordt de laatst gemeten
waarde kort op het LCD-scherm @ weergegeven (hierbij verschijnt een kleine ,M" aan de rechter-
rand van het scherm). Indien de temperatuur minder dan 32°C bedraagt, verschijnt in het LCD-
Display @ een Lo en het symbool °C gaat flikkeren. Nu is de ecomed Thermometer TM-62E gereed
voor de meting. Plaats de sensortip @ oraal, axillaar of rectaal. De meting van de thermometer wordt
automatisch gestart. Gedurende de meting wordt de actuele temperatuur voortdurend aangegeven.
Zodra de meting voltooid is, weerklinken 10 bieptonen en wordt de gemeten temperatuur op het
scherm @ weergegeven. Wanneer de thermometer een temperatuur van > 37,7°C vaststelt, volgt er
een koortsalarm in de vorm van 10 driedubbele pieptonen. De thermometer wordt acht minuten na
de meting automatisch uitgeschakeld. Voor een langere gebruiksduur van de batterij kan het beste
direct na het aflezen van de temperatuur de thermometer worden gedeactiveerd.

Druk hiervoor op de start-toets ©.

Metingen op verschillende plekken van het lichaam

De ecomed Thermometer TM-62E is geschikt is geschikt voor orale (in de mond), axillare (onder
de oksels) of rectale (in de anus) temperatuurmetingen. Dit instrument is absoluut waterdicht. Na
ca. 1 minuut weerklinken 10 korte signaaltonen en wordt het meetresultaat op het LCD-scherm @
weergegeven. Dan kan de thermometer verwijderd worden.

Neem voor een veilige en exacte meting de hieronder beschreven aanwijzingen voor het plaatsen in
acht: ORALE METING: Plaats de sensortip @ van de thermometer onder de tong en sluit de mond.
Haal gedurende de meting door de neus adem om verkeerde waarden te voorkomen. RECTALE
METING: De rectale meting word door vele patiénten als onangenaam ondervonden, maar deze
levert wel exacte resultaten op. Voer de sensortip @ voorzichtig ca. 3,5 cm diep in het rectum in.
METING ONDER DE OKSELS: Reinig voor de meting de oksel. Plaats de sensortip @ van de
thermometer onder de oksel. Beweeg de arm naar beneden houd deze gedurende de meting zacht
tegen het lichaam gedrukt.

GEHEUGEN - FUNCTIE

De ecomed Thermometer TM-62E beschikt over een geheugenfunctie die het mogelijk maakt de
laatste opgeslagen waarde op te roepen. Druk op de start-knop @ om het instrument in te schakelen.
Alle symbolen verschijnen ca. twee seconden lang in het display en er klinkt kortstondig een geluidsi-
gnaal. Vervolgens wordt de laatst gemeten waarde kort op het LCD-scherm @ weergegeven (hierbij
verschijnt een kleine ,M* aan de rechterrand van het scherm).

REINIGING EN DESINFECTIE

De ecomed Thermometer TM-62E is waterdicht en kan daarom eenvoudig worden gereinigd en
gedesinfecteerd. Reinig de thermometer voor en na iedere meting met een in een zachte oplossing
op basis van alcohol gedrenkte doek. Er bestaat bovendien de mogelijkheid de thermometer in een
geschikte desinfectiemiddel onder te dompelen. Uw vakhandelaar zal uw graag de geschikte reini-
gingsproducten aanbevelen en toelichtingen over het gebruik geven.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Naam en model: Thermometer ecomed TM-62E

Meetbereik / Graadverdeling: 32,0°C - 42,0 °C/0,1°C

Meetnauwkeurigheid: +0,1°C (Afwijkingen van de feitelijke lichaamstemperatuur binnen
en meetbereik van 35,5°C - 42°C), niet extrapolerend

Gebruiksduur: ca. 2500 metingen

Bedrijfs- / Opbergtemperatuur: 10°C - 40°C / -10°C - +60°C

Afmetingen / Gewicht: 10x128x19mm (HxLxB)/ca. 9,89

Batterijen: 1 batterij 1,5 V (type AG3 of LR41)

Artikel-nr. / EAN Code: 23412 /40 15588 23412 5

d Producent

@ Productiedatum

DI Raadpleeg de gebruiksaanwijzing!

R Het instrument voldoet aan de B-veiligheidsklasse

LOT-nummer

CE - keurmerk volgens EU - richtlijn 93/42/EEC. Uitvoering en vervaardiging onder inachtneming
van volgende Europese normen: EN 12470-3 (Medische thermometer), EN 980 (Symbolen), EN
60601-1 (Elektrische veiligheid voor medische apparatuur). Elektromagnetische verdraagbaar-
heid: Het apparaat voldoet aan de eisen van norm EN 60601-1-2 voor de elektromagnetische ver-
draagbaarheid. In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeteringen, behouden
wij ons het recht voor om qua vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons product
door te voeren.

AFVALBEHEER
N - Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. lede-
'\’Z_.( re consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die
pe schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar
ya @\ af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Haal
de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi gebruikte batterijen
niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of
lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier.
Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.
GARANTIE
Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het
apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze
klantendienst. Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:
1.Voor de producten van ecomed geldt een garantietermijn van twee jaar vanaf de datum van aan-
koop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten worden binnen de garantie-
termijn kosteloos verholpen.
3.Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het

apparaat zelf noch voor de vervangbare onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:

a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze
volgen van de gebruiksaanwijzing.

b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door koper of ander onbevoegd persoon.

c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker of tijdens het
opsturen naar de klantendienst.

d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.

5.De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade die door het
apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, DUITSLAND.
ecomed is een geregistreerd handelsmerk van Medisana AG.
Neem voor reparaties, toebehoren en reserveonderdelen contact op met:
MEDISANA Benelux N.V., Euregiopark 30, 6467 JE Kerkrade, Nederland
Tel.: +31 /45 547 0860 ; Fax : +31 /45 547 0879
eMail: info@medisana.nl ; Internet: www.medisana.be/fr/nl

GR o0b&nyiec xpiione  ©EPMOMETPO TM-62E

2aG euxaploToUpE TTOAU yia TNV EUTTIOTOCUVN 00G KOl 0ag EUXOPaaTe KaAr emmiTuyial

ATrokTioaTE £va TIPOIOV UYNARG TTOIGTNTAG TNG £Talpiag ecomed. MNa va eMITUXETE Ta EMOUPNTG
aTmoTEAETPATA KOl Yia va XOPEiTe yia TTOAAG xpovia To Bepuduerpo ecomed TM-62E, cag
TIPOTEIVOUE VO SIaBACETE TIPOTEKTIKA TIG AKOAOUBEG 0dNnyieg XPriong Kai TTEPITTOINONG.

® Evdeaign LCD
O Kardki BAKng pTrarapiog

O AixuA aioBnon yia pétpnon Bepuokpaciag
© MAAkTpot ekKivnang

Oﬁnvltg Yo TNV aoQAAEI0

1. To BepUOUETPO TTEPIEXEI HIKPG EEOPTHAHATA, TA OTTOIO EVOEXETAI VA TA KATATTIOUV TTaIdIG. ZUVETTWIG
Oev TIPETTEI VA AQRETE TO BEPPOMPETPO OE TTAIDIKG XEPIa OTAV dEW UTTAPXE! ETHBAEWN aTTO eVAAIKO.
XpnoIYOTIOIEiTE TO BEPUOPETPO ATTOKAEIOTIKA KOl HOVO YIa T HETPNON BEPUOKPATIaG OWHATOG.
3. H ovokeun dev eival kat@AANAN yia eTTaAAeApaTIKA Xprion.
4. 2 Trepimwaon BAABWYV, PNV ETTIOKEUALETE UOVOI 0OG TN OVOKEUN. Mn ouvexi(eTe va XpNnOIHOTIOIEITE
TN ovOoKeur). ATTEUBUVOEITE OTOV QVTITIPOOWTTO OGS KAl AVABETTE TIG ETTIOKEUEG OVO OTNV UTINPETIT
oépPIg TNG ecomed.
MapakaAoUue TNPEITE TIG avaPepOPEVEG OUVONKEG AeIToupyiag kal atroBrkeuong, WoTe va diac-
QaNIOETE yia HEYAAO XPOVIKO SIGaTNHA TNV TTARPN AEITOUPYIKT| IKAVOTNTA TOU BEPUUOUETPOU
ecomed TM-62E.

[

o

Oéon ot AsiToupyia - AQaipeon/TomoBéTnon pTrarapiog:

To Beppodpetpo Taxeiag pérpnong ecomed TM-62E eival Adn £1o1pO i Xprion, d16TI TN GVOKEUN
£xel TOTToBeTNOET ON pTTaTapia. Xe TEPITTWON OPWG TTOU PETA aTrd KATTola SIAPKEIa AgIToupyiag
epavioTei OeCIG oTNV OTTTIK €vBeIEn To oUPBoAo “ [/ 7, Ba TTpéTTel va TOTToBETNOEl VEéa pTTaTapia.
Mpog 10 OKOTTO AUTS APAIPEDTTE TO KATTAKI TNG BAKNG PTTaTapiag kai TpaBngTe Tn BAkv ytratapiag mep.
18mm £§w a1mé 10 BepubpETPO. AUCTE pe KatdAANAo katoaBidi Tn Bida oTo KAAUpUa TNG PTTaTapiag
oTNnV KATW TTAEUPE TOU BEPHOPETPOU. AQQIPEDTE TN UTTATAPIC KA AVTIKATACTAOTE TNV HE VEQ PTTOTOPIC
Tou idlou TUTTOU. MPOCEETE TO OCWOTO TTPOCAVATONIONS TwV TTOAWV TNG PTTaTapiag. BidwaTe TTEAI
O@IXTa TO KAAUPPA TG PTTaTapiag Kal KAEGOTE Tn BAKN TNG YTTATAPIAg HE TO KATTAKI.

E@appoyn, Métpnon:

EvepyoTroIfoTe T OVOKEUN TATWVTAG TO TIARKTPO ekkivnong ©. OAa Ta oUPBOAa TNG OTITIKAG
£vOeIgNG epavidovTal yia TrEPITToU U0 SEUTEPOAETTTA KAl NXE 1 BPaXU aKOUOTO ORUA. XTn CUVEXEIT
avaypdageTal yia Aiyo otnv évdeign LCD n mipn 1ou éxer peTpnBei TeAeuTaia (ETTITTAéOV eppavideTal éva
LM“oTn de€id dkpn Tng €vOeIEng). Ze TePITITWaN ToU N Beppokpacia gival XapnAotepn améd 32°C,
BAéTreTe oTNV oTTIKN £vdeIln LCD @ éva ,LO* kai éva avaBooBrvov ,°C* . AuTd onpuaiver 6T To BepPo-
peTpo ecomed TM-62E cival £To1po yia Tn pétpnon. ToTroBeTAOTE TNV aiXur aloBTipa @  OTOUATIKA,
paoyoAiaia i a1ré Tou 0pBoU, TO BEPUOUETPO apXilel TWPC AQUTOUATA PE TN PETPNON. KATA TN dIGPKEIa
NG HETPNONG ep@avideTal ouvexws n Tpéxouoa Beppokpaaia. MOAIG oAokAnpwBei n pétpnon,
akouyovTal 10 gUvTopoI YOI Kal N BepPOKpacia TTou £xel PETPNOET avaypdeTal oTnv 086vn. Epdécov
TO BepUOUETPO PETPrOE! pia Beppokpacia peyahitepn Twv 37,7°C, akohouBei cuvayepudg TTupeToU
g€ HoPPH TPILV TOVWY, TTou Ba NXAoouv 10 QoPEG. TO BEPUOETPO ATTEVEPYOTTOIEITAI AUTO-PATA OKTW
AeTIT@ petd TN péTpnon. Mpog dlatripnon peyaAutepng Sidpkelag wirg TNG HTTaTapiag, Ba TTpETel
UETG TNV avAyvwon TNG TIUAG VA ATTEVEPYOTTOIEITE TO BEPUOUETPO TIATWVTAG TO TIARKTPO €KKivang ©.

MeTprio€Ig o€ SIOAPOPETIKA ONMEIN TOU CWHATOG

To Beppodpetpo ecomed TM-62E eival katdAANAo yia PETPROEIG BEPPOKPATIOgG, Ol OTTOIEG TTpayHa-
ToTT0I0UVTaI OTOHATIKG (0TO OTOHA), aoxaAiaia (0Tn HaoXdAn) ri attd Tou opBol (oTov TTPWKTO). Eival
ammoAUTWG adiaBpoxo. Mpog dlaoPdAion acealoug Kal akpIBrg HETPNONG, Ba TTPETTEI VO TIPOTEXETE
Ta €§MG KATA TNV TOTTOBETNON TOU BEPUOPETPOU: ZTOUATIKN METPNON: TOTTOBETAOTE TO BEPUOUETPO HE
v aBxun aiodntipa @ kaTw amd T YAWooo kal KAedoTe To oTopa. Katd Tn SIdpKeia TNG HETPNONG
QVaTIVEETE PEOWw TNG MUTNG TTPOG ammo@uyr voBeuong Twv Tipwv. Mérpnon amé Tou opBol: H
pETPnon até Tou opBou BewpeiTal evoXANTIKA atré TTOAOUG aoBeweig, aAAd TTapéxel akpIBEiG TIPEG.
EiodyeTe TIPOOEKTIKG TNV aixur) aiodnipa @ mepimou 3,5 cm o710 0pBOv. MeTd amd 1 Aetrto nxei
QKOUOTO ORHa Kal TO QTTOTEAECHA TNG PETPNONG EPQaVICeTal TNV OTITIKA £VvOeIgn. Twpa UTTopEiTe
va BydAete To BeppodpeTpo. MéTpnon KATw améd Tn paoxdAn: Mpiv ammd Tn pétpnon kabapioTe
TN HOOXGAN. TOTTOBETAOTE TO BEPUOUETPO We TNV auxpr aiodntipa @ atn paoxahn. XaunAwaoTte 1o
Bpaxiova kai méae Tov Katd Tn SIAPKEIR TNG HETPNONG EAAPPE TTPOG TO TWHA.

Asitoupyia pviung

To BepudpeTpo ecomed TM-62E SiaB£Tel AsiToupyia amoBnKeBTIKAG PVARNG, HE TNV OTTOIA UTTOPEITE
va KOAEoETE TTANI TV TeAeuTaia pETPNBEICA TIA. AV TTATAOETE OTO ATTEVEPYOTTOINKEVO BEPUOUETPO TO
TIARKTPO eKKivnong @ yia TTepiTIou Tpia SeUTEPOAETTTA, EUPAVIZETaI QUTOPATA N TEAEUTAIA PETPNBEITT
TIuA.

KaBdpiopa kai atroAvavon

To BepuodpeTpo ecomed TM-62E eival adidBpoxo kal Ptropei £101 va kaBapioTei kal va amoAupavOei
eUkoAa. KaBapioTe 10 BepuOUETPO TIPIV Kal PETA aTrd KABE PETPNON PE EPTTOTIOPEVO TTAVi OE ATTIO
Sithupa aAkooAng. ETriong éxete Tn duvardTnTa va TOTTOBETAOETE TO BEPUOPETPO PETT T KATAAANAO
amoAupavTikd Sidhupa. O avTITTpdoWTIOG Cag UTTOPEl va 0ag TTPOTEIVEI Ta KATAAANAa TTpoidvTa
kaBapiopoU Kal va 0ag SWael XPrOIPES OBNYIES YIa TNV EQUPHOYT TOUG.

TeXVIKA OTOIXEIQ

Ovopa Kal povTéAo: OgpuodpeTpo ecomed TM-62E

Opia pétpnong / MapdpeTpog kAipakag: 32,0°C - 42,0 °C/ 0,1°C

AxpiBeia pétpnong: +0,1°C (amroKAIon aTré TNV TTPAYATIKI) BEPPOKPATIO TWHPATOG OTA
opia pétpnong 35,5°C-42°C), xwpig T pOOEYYIOTIKO UTT OAOYIOUO

Aidpkeia: Trep. 2500 peTprioeig

ZuvBrkeg Aeitoupyiag / amobrikeuong: 10°C - 40°C / -10°C - +60°C

Alootdaoeig / Bapog: 10x 128 x 19 mm (Y x M x M)/ ep. 9,8 g

Mrratapieg: 1 pikpopTratapia 1,5 V (tummog Ar3 rj LR41)

Kwdikdg mpoioTog / ApiBp. EAN: 23412 /40 15588 23412 5

DI MapakahoUpe diaBdoTe Tig Odnyieg Xprong ApiBuog LOT d MNapaywyoo

R ZUOoKeun avTaTkpiveTal oTnv KAGon TrpooTaciag B & Huepopnvia kataokeung

H onpavon CE avagépetal otnv Odnyia 1ng EE 93/42/EEC. O oxdiaopdg Kal n KATtaoKeur éyivav
oUP@WVa PE TNV TAPNON Twv akéAouBwv eupwTdikwy TTpoTUTTwy: EN 12470-3, EN 980, EN 60601-
1. HAekTpopayvnTIKA ZupBaréTnTa: H GUOKEUN aVTATIOKPIVETAI OTIG OTTAITAOEIG TOU EupwTraikoU
MpotUmou EN 60601-1-2 (2001) yia Tnv HAexTpopayvnTik ZupPatdrnra. X1a TTAQICI0 OUVEXWV
BEATIVOEWY TWV TTPOIOGVTWY SIATNPOUKE TO SIKATWHUA TEXVIKWY 1) OXNHUATIKWY TPOTTOTTOINCEWY.

0dnyieg yia Tn 81G6gon

A=,  H ouokeurj auth dev emTpémeTal va ammooUpeTal Padi pe Ta oikiakda armoppippara. Kéde
\?‘ KatavaAwTAg €ival utroxpewpévog va TTapadivel OAEG TIG NAEKTPIKEG 1 NAEKTPOVIKEG
\ OUOKEUEG, QVEEAPTNTA av ePTTEPIEXOUV BAaBEPEG UAEG, o€ uTINpeaia auhhoyrig Tou Srjpou
//- @' TOU 1} OTO EIBIKO £l OPIO, WOTE Ve EiVal EPIKTA N OIKOAOYIKA ATTOOUPON TWV CUCKEUWV
QUTWV. MnV TTETATE PETOXEIPIOPEVEG UTTATAPIEG OTA OIKIOKA GTTOPPIMpaTA, GAAG OTA EIGIKE
aTroppigpaTa i o€ éva oTaBP CUAAOYAG PTTATAPIWV TOU €I8IKOU EPTTOPioU. AVa@OopIKA HE

TNV aTroKopIdr, atreuBUVOEiTe OTIG TOTTIKEG APXEG I} OTOV app £UTTOPO.

EyyUnon kai 6pol £TMOKEUWV

Ze TEPITITWON EYYUNTIKAG a&iwong oag TapakahoUpe va atreuBuvBeite oTo €18IKO KATAOTNHA TTOU

ayopaoaTe TN OUOKEUR i) KOTEUBEIaV 0TO KEVTPO ZEPPIG. Ze TTEPITITWAON OPWG TTOU €ival ATTaPaiTNTN

n AamooTOAr| TNG OUOKEUNG, 0aG APOKOAOUME va TNV OTEIAETE PE QvaQOPd TOU EAATTWHATOG,

ETMOUVATITOVTAG Kal éva avTtiypago Tng amodeigng ayopds. Ma Tnv eyyunTikr agiwan ioxuouv ol

akdAouBol dpol eyyunong:

1. 1a TpoidvTa ecomed TTapéxeTal eyyunon 800 £TWV ATTG TNV NUEPOUNVIa ayopds. Z& TTEPITITWON
EYYUNTIKAG agiwong n nuepopnvia ayopdg Ba TpéTel va atrodelkvUeTal PEOw aTTddEIENg 1
TIHoAoyiou ayopdg.

2.EAaTTwpata o@eiAdpeva oe o@dApata UNIKOU i KATAOKEUNG €TTIBI0pOWVOVTal dwPEGV EVTOG TOU
Xpovou gyyunang.

3.2¢ TTepITITwon TTapoxng eyyunong Sev TraparteiveTal o XpOvogeyyunang, ouTe yia Tn GUOKEUN oUTE
Yo €EQPTAHATA TTOU AVTIKATAOTAONKAV.

4.AT6 TNV £yyUnon atrokAgiovTal:

a. OAeg ol BAGREG, o1 oTToieg opeilovTal og AKATAAANAO XEIPIOUO, N.X. ATTO TTAPGAEIYN TAPNONG TwWV
odnyIwv xprong.

B. BAGBeG, o1 oTToiEG O@eilovTal OE ETTIOKEUEG I ETTEPBACEIG TOU ayopaoTh 1 avapuodIwy TPITWV.

Y. BAGBEG HETOPOPAG, OI OTIOIEG TIPOEKUWAV KOTA TN METAPOPE ATTO TOV KATAOKEUAOTH TTPOG TOV
KartavaAwTh i Katd TNV arooToAr oTo Kévipo ZEpPIG.

3. avTaAAOKTIKG , Ta OTTOIO UTTOKEIVTAI O QUOIOAOYIKT) POOPA (UTTOTATTIEG KATT.).

5.H €uBlvn yia dueoeg | éupeceg £TTOKOAOUBEG {NUIEG, OI OTTOiEG TTPOKAAOUTAI ATTd Tn CUOKEUN,
QATTOKAEIETAI AKOPA KOl OE TTEPITITWON TTOU 1 {NHIG 0T CUCKEUT avayvVwpIoTEl WG £yyunTiKr agiwaon.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, spuavia.
ecomed ¢ival pia pépka 1ng Medisana AG.

TNa oépPig, mpoobera s§apripara kai avraAAaKTIKG amevbuvlsite arn Sievubuvorn:
MEDISANA Hellas, Kaavtgakn 10 & Koopd Aitwhou, N. HpdkAeio - TK 14121, ABrva
TnA.:+30/210-27509 32 ; ®ag: +30/210-27500 19

eMail: info@medisana.gr ; Aiadiktuo: www.medisana.gr

CZ Navod k pouziti Teplomér TM-62E

Mnohokrat dékujeme za Vasi divéru a srdecné blahoprejeme!

Koupili jste kvalitni viobek ecomed. Abyste dosahli Zadouciho Uspéchu a méli dostatecné dlouhé
potéSeni z Vaseho teploméru ecomed TM-62E, doporucujeme Vam si peclivé precist nasledujici
instrukce k pouziti a k udrzbé.

@ LCD zobrazeni
O Uzavér piihradky na baterie

© Hrot ¢idla pro méfeni teplot
© Spoustéci tlagitko (ZAPNUTO - VYPNUTO)

BEZPECNOSTNI POKYNY
. Teplomér obsahuje malé dily, které by mohly byt spolknuty malymi détmi. Proto nenechavejte
teplomér bez dozoru v blizkosti déti.
2. Pouzivejte teplomér vyhradné k méfeni télesnych teplot.
Pristroj neni vhodny ke komerénimu pouziti.
V pripadé poruchy neopravujte pfistroj sami. Pfistroj dale nepouzivejte. Pozadejte VaSeho spe-
cializovaného prodejce a nechejte opravy provést pouze servisem ecomed.
Dodrzujte uvedené provozni a skladovaci podminky, aby teplomér ecomed TM-62E po dlouhou
dobu zustal pIné funkéni.

o

o

UVEDENI DO PROVOZU - Vyjmutilvlo Zeni baterii:

Teplomér ecomed TM-62E je rovnou pfipraven k pouZziti, protoze baterie je jiz pfedem vloZena do
pfistroje. Pfesto pokud se po urcité délce provozu vpravo na displeji objevi symbol D , musi se
vloZit nova baterie. Sejméte pro to nasazovaci uzavér @ prihradky na baterii a pfihradku na baterii
cca 0 18 mm z teploméru. Pomoci malého Sroubovaku vyjméte baterii a nahradte novou baterii stej-
ného typu. Davejte pozor na spravnou orientaci poli baterie ( + - pél sméfuje tak, aby byl viditelny).
Vickem radné uzaviete prihradku na baterie.

Pouziti - Meféni:

Zapnéte pristroj stisknutim spoustéciho tlacitka @.VSechny symboly zobrazeni se objevi pfiblizné po
dobu dvou sekund a zazni kratky signalni tén. Poté se na LCD displeji zobrazi posledni namérena
hodnota (na pravé strané displeje je v tomto pfipadé zobrazeno malé ,M*). Pokud teplota ¢ini méné
nez 32 °C, uvidite na LCD @ zobrazeni ,Lo“ a blikajici ,°C*. Tim je teplomér ecomed TM-62E
pfipraven na méfeni. Umistéte hrot Cidla @ oralng, axilarné nebo rektalné. Teplomér nyni zacne au-
tomaticky s mérenim. BEéhem méfeni se trvale automaticky udava aktuaini teplota. Jakmile je proces
méfeni teploty ukoncen, 10krat zazni pipnuti a na displeji se zobrazi namérena teplota. Naméfi-li
teplomér teplotu > 37,7 °C, zazni deset trojitych pipnuti, které signalizuji horecku. Teplomér se auto-
maticky vypne po uplynuti osm minut od méfeni. Aby se prodlouzila Zivotnost baterie, mély byste po
odecteni teploty teplomér stisknutim spoustéciho tlacitka @ deaktivovat.

Meténi na riznych télesnych partiich

Teplomér ecomed TM-62E se hodi na provadéni méreni teplot oralné (v Ustech), axilarné (v ,
podpazdi) nebo rektalné (v fitnim otvoru). Je zcela vodotésny. Po cca 1 minuté zazni 10 kratkych
ton a na LCD displeji @ se zobrazi vysledek méfeni. Poté Ize teplomér odebrat. Abyste mohli pro-
vést spolehlivé a pfesné méfeni, méli byste dodrZovat nasledujici umisténi teploméru:

ORALNIi MERENI: Viozte teplomé&r hrotem &idla @ pod jazyk a zavfete Usta. Béhem méfeni dychejte
nosem, abyste zabranili zkresleni hodnoty.

REKTALNI MERENI: Rektalni méfeni vnima mnoho pacientd jako nepfijemné, nicméné poskytuje
presné vysledky. Zavedte hrot ¢idla @ cca 3,5 cm do koneéniku.

MERENI POD PODPAZDIM: O¢istéte si pfed méFenim podpazdi. VloZte teplomér hrotem &idla @ do
podpazdi. Spustte pazi a v prubéhu méreni ji lehce tisknéte k télu.

PAMET - FUNKCE

Teplomér ecomed TM-62E disponuije funkci - pamét, s pomoci které muzete opét vyvolat naposledy
naméfenou hodnotu. Zapnéte pfistroj stisknutim spoustéciho tlagitka @.V3echny symboly zobrazeni
se objevi pfiblizné po dobu dvou sekund a zazni kratky signalni tén. Poté se na LCD displeji zobrazi
posledni naméfena hodnota (na pravé strané displeje je v tomto pfipadé zobrazeno malé ,M*).

CISTENI A DESINFEKCE

Teplomér ecomed TM-62E je vodotésny a proto ho Ize snadno d&istit a dezinfikovat. Ocistéte
teplomér pred a po kazdém méreni hadfikem napusténym ve slabém alkoholovém roztoku. Kromé
toho mate moznost teplomér viozit do vhodného desinfekéniho roztoku. Vas specializovany prodejce
Vam rad doporudi cistici vyrobky a poradi Vam jejich pouziti.

TECHNICKE UDAJE

Nazev modelu:

Rozsah méfeni / Odstupriovani:
Presnost méfeni:

Teplomér ecomed TM-62E

32,0°Caz42,0°C/0,1°C

+ 0,1°C (odchylka od skute¢né télesné teploty pfi rozsahu méreni
. od 35,5°C - 42 °C), bez extrapolace

Zivotnost: cca 2500 méfeni

Provozni / Skladovaci podminky:10 °C az 40 °C / -10 °C az +60 °C

Rozméry / Hmotnost: 10 x 128 x 19 mm (vysSka x délka x $itka) / cca 9,8 g

Baterie: B 1 Mikrobaterie 1,5 V (Typ AG3 nebo LR41)

Vyrobek €. / Carkovy kod: 23412 /40 15588 23412 5

Cislo $arze “ Vyrobce
R Pristroj odpovida tfidé ochrany B @ Datum vyroby

Symbol CE se vztahuje ke smérnici EU 93/42/EEC. Konstrukce a vyroba jsou v souladu s nas-
ledujicimi evropskymi normami: EN 12470-3 (Iékafsky teplomér), EN 980 (symboly), EN 60601-1
(elektrické zabezpeceni Iékaiskych pristroju). Elektromagneticka kompatibilita: Pristroj odpo-
vida pozadavkim normy EN 60601-1-2 na elektromagnetickou kompatibilitu. Pfi permanentnim
zlepSovani vyrobku si vyhrazujeme pravo technickych a vytvarnych zmén.

i Ctéte navod k obsluze

POKYNY K LIKVIDACI
AN !- ,~ Tento pfistroj se nesmi likvidovat spole¢né s domovnim odpadem. Kazdy spotfebitel je
i povinen odevzdat veskeré elekirické nebo elektronické pfistroje bez ohledu na to, zda
/’\ obsahuji Skodlivé latky ¢i nikoli, na sbérném misté ve svém bydlisti nebo v obchodé, aby
/v ® mohly byt tyto pfistroje zlikvidovany v souladu s Zivotnim prostredi. Pfed likvidaci
pristroje vyjméte baterie. Nevhazujte spotfebované baterie do domovniho odpadu, ale
do zvlastniho odpadu nebo je odevzdejte ve specializovaném obchodé do sbérného
boxu na baterie. Obratte se v pfipadé likvidace na svuj obecni nebo méstsky Gfad nebo na svého
prodejce.
ZARUKA
Obratte se prosim v pfipadé zaruky na svuj specializovany obchod nebo pfimo na servisni misto.
Pokud byste museli pfistroj zaslat, uvedte prosim zavadu a pfilozte kopii stvrzenky o koupi.
Plati pfitom nasledujici zaru¢ni podminky:
1.Na vyrobky ecomed se poskytuje zaruka 2 roky od data prodeje. Datum prodeje je nutno v pfipadé
zaruky prokazat stvrzenkou o koupi nebo fakturou.
2.Zavady v dusledku materialovych nebo vyrobnich vad se odstrariuji béhem zaruéni Ihuty zdarma.
3.0Opravou v zaruce nedochazi k prodlouzeni zaruéni Ihlty ani pro pfistroj ani pro vyménéné kom-
ponenty.
4.Ze zaruky jsou vyloucené:
a. ves keré zavady, které vznikly neodbornym pouzivanim, napf. nedodrzovanim navodu k pouziti.
b. zavady, které plynou z oprav nebo zasaht kupujicim nebo neopravnénou treti osobou.
c. zavady vzniklé pfi prepravé na cesté od vyrobce ke spotfebiteli nebo pfi zaslani do servisu.
d. soucasti prislusenstvi, které podléhaji béznému opotfebeni (baterie, apod.).
5.Ruceni za nepfimé nebo pfimé nasledné skody, které jsou zpusobené pfistrojem, je vylouceno i
tehdy, pokud je $koda na pfistroji uznana jako ptipad zaruky.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, Némecko.
ecomed je znacka spole¢nosti Medisana AG.

V pfipadé potieby servisnich sluzeb, pfislusenstvi a nahradnich dilt se prosim obrat'te na:
BONITO CZ s.r.o., Debolinska 700/14 14800 Praha 4 (CZ)
Tel.: +420 241 405 618; e-mail: info@bonito.cz

HU Hasznalati utasitas H6éméré TM-62E

Koszonjik a bizalmat, és fogadja szivbol jové szerencsekivanatainkat!

On a ecomed minéségi termékét vasarolta meg. Ajanljuk, hogy gondosan olvassa végig az alabbi
hasznalati és apolasi Utmutatasokat, hogy elérje a kivant sikert, és valéban sokaig 6romét lelje a
ecomed TM-62E héméréjében.

© Erzékels hegy a hémérsékletméréshez
© Start - gomb (BE - Kl)

@ LCD kijelzé
O Elemtart6 rekesz zarokupakja

BIZTONSAGI UTMUTATASOK

1. Ahémérd apro alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek. Ezért ne hagyja
felligyelet nélkiil a hémérét gyermek kezében!

2. Ah& mérét kizardlag testhémérséklet mérésére hasznalja!

3. A késziilék nem alkalmas kereskedelmi hasznalatra.

4. Zavarok esetén ne javitsa a késziiléket sajat kezlileg! Ne hasznalja tovabb a késziiléket!
Forduljon a szakkeresked 6jéhez, és csak a ecomed szervizzel végeztesse el a javitasokat!

5. Vegye figyelembe az ismertetett lizemel i és tarolasi feltételeket, hogy a ecomed TM-62E
héméré hosszu ideig miikodéképes maradjon!.

UZEMBE HELYEZES - Elemek kiszedése/berakasa:

A ecomed TM-62E héméré kézvetlenil hasznalatra kdzvetlenlil hasznalatra kész, mert egy elem

mar eleve benne van a készllékben. Ha azonban bizonyos id6 utan a kijelzén jobbra megjelenik egy
[F szimbolum, Uj elemet kell belerakni. Ehhez huizza le az elemtarté rekesz zardkupakjat @, és az

elemtarto rekeszt kb. 18 mm-re huizza ki a hémérébél! Emelje ki az elemet egy kisméretii csavarhuzo

segitségével és helyezzen be egy ugyanolyan tipusu 0j elemet. Ugyelien az elempdlusok megfeleld

bedllitasara (a ,+"- polus lathato)! Zarja le szakszerlien az elem tartérészét a zaré fedéllel.

HASZNALAT - Mérés:

Kapcsolja be a késziiléket a start-gomb ® megnyomasaval! Kb. 2 masodpercre a kijelz6 6sszes
szimbéluma megjelenik, és felhangzik egy révid hangjelzés. Ezutan révid idére megjelenik az LCD-
kijelzén @ az utoljara mért érték (ekkor egy kis ,M* betti is lathaté a jobb oldali kijelz6 szélen). Ha a
hémérséklet kevesebb, mint 32 °C, az LCD kijelzén egy ,Lo" betiit és villogé ,°C* -t lat. A ecomed
TM-62E hémer6 most készen all a mérésre. Tegye be a h6méré érzékel6 hegyét @ a szdjba, a

hénaljba vagy a végbélnyilasba! A h6méré automatikusan elkezdi a mérést. Mérés kozben folyama-
tosan kijelzi az aktudlis hémérsékletet. Amennyiben a mérés befejezédétt, 10 sipolé hang hallhatd,
és a mért hémérsékleti érték megjelenik a kijelzé6n @. Amennyiben a héméré 37,7 °C -nal magasabb
hémérsékletet mér, akkor |azriasztast ad 10 harmas sipol6 jelzés formajaban. A héméré a mérés
utan 8 perccel automatikusan kikapcsol. Az elem élettartamanak meghosszabbitasa érdekében
azonban a a leolvasas utan a start-gomb © megnyomasaval kapcsolja ki a késziiléket!

Mérések kiilonbozo testtajakon

A ecomed TM-62E hémérd ordlisan (szajban), axillarisan (hénaljban) vagy rektalisan (végbélnyi-
lasban) elvégezheté hémérsékletmérésekre alkalmas Teljesen vizzaré. Kb. 1 perc mulva 10 révid
jelz6hang hallhato és a mérési eredmény megjelenik az LCD-kijelzén @. Ezutan ki lehet venni a
hémérét. A megbizhatd és pontos mérés érdekében a ho behelyezésekor figyelembe kell venni a
kovetkezo.

MERES A SZAJBAN: Helyezze a h6méré érzékelé hegyét @ a nyelve ala és csukja be a szajat!
Mérés kdzben az orran at lélegezzen, elkerlilendd az értékek meghamisitasat!

MERES A VEGBELBEN: A rektalis hdmérsékletmérést sok paciens kellemetlennek talalja, de pontos
eredményeket ad. Az érzékeld hegyet @ dvatosan vezesse be a végbéinyilasba kb. 3,5 cm-re!
MERES A HONALJBAN: Mérés elo'tt tisztitsa meg a hdnaljat! Tegye be a h6mérét az érzékeld heg-
gyel @ a honaljaba!l Engedje le a karjat, és mérés kozben enyhén szoritsa le a testéhez!

MEMORIA-FUNKCIO

A ecomed TM-62E héméré memdria-funkcioval rendelkezik, amellyel Gjra lehivhatja az utoljara mért
értéket. Kapcsolja be a késziiléket a start-gomb @ megnyomasaval! Kb. 2 masodpercre a kijelzé
Osszes szimbdluma megjelenik, és felhangzik egy révid hangjelzés. Ezutan rovid idére megjelenik
az LCD-kijelzén @ az utoljara mért érték (ekkor egy kis M beti is lathatd a jobb oldali kijelz6 szélen).

TISZTITAS ES FERTOTLENITES

A ecomed TM-62E hémérd vizzaro, és i'gy kdnnyen tisztithatd és fertétlenithet. Minden mérés
elo"tt és utan tisztitsa meg a hémérét egy puha, alkoholos oldattal atitatott kendével! A hémérét
beleteheti egy megfeleld fertétlenits oldatba is. A szakkereskedd készeséggel ajanl Onnek megfeleld
tisztitoszereket, és elmagyarazza azok hasznalatat.

Miiszaki adatok

Név és modell:

Mérési tartomany / Skalaosztas:
Mérési pontossag:

ecomed TM-62E héméré

32,0°C-42,0°C/0,1°C

+0,1°C (eltérés a tényleges testhmérséklet t6l 35,5°C - 42 °C),
nem extrapolald

kb. 2500 mérés

10°C - 40°C/ -10°C - +60°C

10x128 x 19 mm (M x H x Sz) / kb. 9,8 g

1 mikro-elem 1,5 V (AG3 vagy LR41 tipus)

23412 /40 15588 23412 5

LOT szam
@ Gyartasi idspont

A CE - kdéd az 93/42/EEC EU-irényelvre vonatkozik. A késziilék tervezése és gyartasa a
kdvetkez6 eurdpai szabvanyok figyelembevételével tortént: EN 12470-3 (Orvosi hémérdk), EN
980 (Szimbdlumok), EN 60601-1 (Elektromos biztonsag orvosi késziilékeknél). Elektroméagneses
osszeférhetoség: A késziilék megfelel az EN 60601-1-2 (elektromagneses Osszeférhetéség) sz-
abvany kdévetelményeinek. A folyamatos termékfejlesztések soran fenntartjuk a jogot a miszaki és
formai valtoztatasokra.

Elettartam:

Uzemeltetési / Tarolasi feltételek:
Méretek / Suly:

Elemek:

Cikkszam / EAN kod:

pw [

DI Olvassa el a hasznalati utasitéast

ﬂ Akésziilék a B védelmi osztalynak felel meg

Artalmatlanitasi Gtmutaté
~ Ezt a késziléket nem szabad kidobni a haztartasi szemétbe. Minden egyes fogyas-
zt6 koteles minden elektromos vagy elektronikus késziléket leadni lakéhelyének
gytijtéhelyén vagy a kereskedénél - fliggetlenil attél, hogy tartalmaz-e karos anya-
got vagy nem -, hogy tovabbitani lehessen kdrnyezetkimélé artalmatlanitasra! Vegye
ki az elemet, miel6tt a készlléket artalmatlanitja! A hasznalt elemeket ne a haztartasi
B szemétbe dobja ki, hanem a veszélyes hulladékok kbzé vagy a szakkereskedésben
talalhato elemgydjtéhelyre! Artalmatlanitas tekintetében forduljon az illetékes helyi hatésaghoz vagy
a keresked6hoz!

Garancia- és javitasi feltételek
Garanciaigény esetén forduljon a szakiizlethez vagy kdzvetlenil a szervizhez! Ha be kell kiildenie a
készlléket, tiintesse fel a hibat, és mellékelje a vasarlasi bizonylat masolatat!
Az alabbi garancialis feltételek vannak érvényben:
1. A ecomed termékekre a vasarlas napjatol szamitva 2 év garanciat adunk. A vasarlas datumat
garanciaigény esetén pénztarblokkal vagy szamlaval kell igazolni.
2. Az anyag- vagy gyartasi hiba miatt bekovetkez6hibakat a garanciaidéalatt ingyen kijavitjuk.
3. A garancia keretében nyujtott szolgaltatds nem hosszabbitja meg a garanciaidét, sem a késziilék,
sem a kicserélt alkatrész, stb. tekintetében.
4. Ki vannak zarva a garanciabdl:
a. azok a karok, amelyek szakszer(tlen kezelés, pl. a haszndlati utasitas figyelmen kivll hagyasa
miatt kovetkeznek be.
. azok a karok, amelyek a vasarlo vagy illetéktelen harmadik személy altal végzett feltjitasra vagy
beavatkozasokra vezethet6k vissza.
c. szallitasi karok, amelyek a gyarté és a felhasznald kdzotti ton vagy a szervizbe bekiildésnél
keletkeznek.
d. a normal kopasnak kitett tartozékok (elemek stb.).
5. A késziilék altal okozott kdzvetlen vagy kozvetett kdvetkezményes karokért akkor sem vallalunk
felelésséget, ha a készlilék karosodasat garancialis eseménynek ismerijik el.

o

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, NEMETORSZAG.
Az ecomed egy marka: Medisana AG.

Tartozék
forduljon ide:

I és po | kapcsolatos szervizelési kérdések esetén kérjiik,

Privat Kereskedelmi Kft
11 Sereg utca
Szekesfehervar

Tel.: +36 22 327 983
Fax: +36 22 319 316

eMail: privat@privatkft.hu
Internet: www.privatkft.hu
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PL Instrukcja obstugi Termometr TM-62E

Prosimy o doktadne przeczytanie instrukcji obstugi!

Nabyliscie Panstwo produkt wysokiej jakosci firmy ecomed. Aby osiggac¢ zadane efekty i diugo
cieszy¢ sig¢ termometrem TM-62E ecomed, zalecamy doktadne przeczytanie znajdujgcych sie w
instrukcji wskazéwek, dotyczgcych uzytkowania i pielegnaciji.

@® Wskaznik LCD
O Ostonka zamykajgca do otworu na baterie

@ Czubek czujnika do pomiaru temperatury
© Przycisk uruchamiania (Wigcznik-Wytgcznik)

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

. Termometr posiada mate czesci, ktére moga zosta¢ potknigte przez dzieci. Prosze nie zostawia¢
dzieci z termometrem bez opieki.

Prosze stosowac termometr wytacznie do pomiaru temperatury ciata.

. Urzadzenie nie nadaje si¢ do uzytku komercjalnego.

W przypadku wystgpienia usterek, prosze nie naprawia¢ urzgdzenia samodzielnie. Prosze dalej
nie uzywac urzadzenia, lecz skontaktowac sie ze sprzedawca. Naprawy powinny by¢ przepro-
wadzane wytgcznie przez serwis firmy ecomed.

Zwracac¢ uwage na opisane warunki pracy i przechowywania, aby termometr ecomed TM-62E jak
najdtuzej funkcjonowat bez zarzutu.

-

AN

o

URUCHAMIANIE - Wyjmowanie / wkladanie baterii:

Termometr ecomed TM-62E gotowy jest bezposrednio do pracy, poniewaz jedna bateria jest w
nim zamontowana fabrycznie. Gdyby jednak po pewnym okresie uzytkowania z prawej strony na
displayu pojawit sie symbol E oznacza to konieczno$¢ wymiany baterii. W tym celu zdjgé ostonke
zamykajaca otwor na baterie i szufladke na baterie @ wysungé na ok. 18 mm z termometru. Wyjaé
baterig na pomocg matego wkretaka i zastapi¢ jg nowa baterig tego samego typu. Prosze zwrdci¢
uwage na wtasciwg biegunowos¢ baterii (oznaczenie bieguna ,+* jest widoczne). Starannie zamknaé
wneke baterii za pomocg zaslepki.

ZASTOSOWANIE - Pomiar:

Wigczy¢ urzadzenie naciskajgc na przycisk uruchamiania @. Wszystkie symbole pojawiajg sie na
ok. 2 sek. na displayu i rozlega sig krotki sygnat dzwigkowy. Ostatnia zmierzona warto$¢ zosta-
nie wyswietlona przez chwile (w prawym rogu wyswietlacza pojawi sie dodatkowo mate ,M*).
Gdy temperatura wynosi mniej niz 32 °C, na wskazniku LCD @ zobaczg Panstwo ,Lo" i $wiecgcy
pulsujgco symbol ,°C*. Oznacza to, Zze termometr ecomed TM-62E gotowy jest do pomiaru. Prosze
wprowadzi¢ czubek czujnika @ doustnie, pachowo lub odbytniczo. Termometr rozpoczyna automa-
tyczny pomiar. Podczas pomiaru pokazywana jest na biezgco aktualna temperatura. Gdy pomiar
zostanie zakonczony, rozlegnie sig 10 sygnatéw dzwigkowych, a zmierzona temperatura zostanie
wyswietlona na wyswietlaczu. Gdy termometr wykryje temperature > 37,7 °C, rozlega sie alarm tem-
peratury w postaci 10 potréjnych sygnatow dzwigkowych. 8 minut po pomiarze termometr wytgcza
sig automatycznie. Aby przedituzy¢ zywotno$¢ baterii, nalezy po pomiarze dezaktywowac termometr
naciskajgc przycisk uruchamiania ©.

Pomiary w réznych czesciach ciala

Termometr ecomed TM-62E nadaje sie do doustnego (w ustach), pachowego (pod pacha) lub od-
bytniczego (w odbytnicy) pomiaru temperatury. Termometr jest catkowicie wodoszczelny. Po uptywie
ok. 1 minuty rozlegnie sie 10 krotkich sygnatéw dzwiekowych i wynik pomiaru zostanie wyswietlony
na wyswietlaczu. Mozna wéwczas wyjaé termometr. Aby wykona¢ doktadny i bezpieczny pomiar,
podczas pozycjonowania termometru przestrzega¢ nastgpujgcych zasad:

POMIAR DOUSTNY: Wiozy¢ termometr czubkiem czujnika @ pod jezyk i zamkngé¢ usta. Podczas
pomiaru oddycha¢ przez nos, aby zapobiec sfatszowaniu wartosci pomiaru.

POMIAR ODBYTNICZY: Pomiar rektalny jest dla wielu pacjentdw nieprzyjemny, dostarcza jednak
doktadnych wynikoéw. Wprowadzi¢ czubek czujnika @ ostroznie na ok. 3,5 cm do odbytu.

POMIAR PACHOWY: Przed pomiarem umy¢ pache. Wiozy¢ termometr czubkiem czujnika @ we
wgtebienie pod pachg. Opusci¢ ramie i podczas pomiaru lekko przycisngé¢ do ciata.

FUNKCJA PAMIECI

Termometr ecomed TM-62E posiada funkcje pamieci, za pomocg ktérej mozna odczyta¢ ostatnio
mierzong temperature. Wigczy¢ urzadzenie naciskajac na przycisk uruchamiania @. Wszystkie sym-
bole pojawiajg sig na ok. 2 sek. na displayu i rozlega sie krétki sygnat dzwigkowy. Ostatnia zmierzo-
na warto$¢ zostanie wyswietlona przez chwile (w prawym rogu wyswietlacza pojawi sie dodatkowo
mate “M"”).

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

Termometr ecomed TM-62E jest wodoszczelny i mozna go dzigki temu tatwo czyscic¢ i dezynfekowac.
Przed i po kazdym pomiarze oczys$ci¢ termometr $ciereczkg umoczong w tagodnym roztworze alko-
holowym. Wiozenie termometru do odpowiedniego roztworu dezynfekujgcego jest réwniez mozliwe.
Autoryzowany sprzedawca doradzi Panstwu, jakie produkty czyszczgce najlepiej sie do tego nadaja,
oraz w jaki sposéb je stosowac.

DANE TECHNICZNE
Nazwa i model: Termometr ecomed TM-62E
Zakres pomiaru / Skalowanie: 32,0°C do 42,0 °C/0,1°C

Doktadnos¢ pomiaru: +0,1°C (odchylenie od faktycznej temperatury ciata w zakresie
pomiarowym od 35,5°C do 42°C), bez ekstrapolacji
Zywotno$¢: ok. 2500 pomiaréw

Warunki pracy / przechowywania: 10°C do 40°C / -10°C do +60°C

Wymiary / Cigzar: 10x128 x 19 mm (w xd xs)/ ok. 9,8 g

Baterie: 1 mikrobateria 1,5 V (typ AG3 lub LR41)

Nr artykutu / Kod EAN: 23412 /40 15588 23412 5
DI Przeczytaj instrukcje obstugi Numer LOT

R Urzadzenie odpowiada klasie ochronnej B “ Wytwérca @ Data produkgji
Oznaczenie CE odnosi sie do dyrektywy 93/42/EWG. Urzgdzenie zostato zaprojektowane i wyprodu-
kowane zgodnie z nastepujgcymi normami europejskimi: EN 12470-3 (Termometry medyczne), EN
980 (Symbole), EN 60601-1 (bezpieczenstwo elektryczne urzadzen medycznych). Kompatybilnosé
elektromagnetyczna: Urzadzenie spetnia wymogi normy EN 60601-1-2 dotyczacej kompatybilnosci
elektromagetycznej. Szczegdtowe informacje dotyczace tych danych pomiarowych mozna uzyskaé
w firmie MEDISANA. W ramach ciggtego ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do

zmian technicznych i wygladu.

WSKAZOWKI DOTYCZACE UTYLIZACJI
= Urzadzenie to nie moze by¢ utylizowane razem z odpadami gospodarczymi. Kazdy
i uzytkownik jest zobowigzany do oddania wszystkich urzadzen elektrycznych i elektroni-
cznych, obojetnie, czy zawierajg one substancje szkodliwe, czy tez nie, do odpowiednie-
go punktu zbiorczego w swoim miescie lub w placéwkach handlowych, aby mogty one
by¢ utylizowane w sposéb przyjazny dla srodowiska. Przed utylizacjg urzadzenia wyjmij
N boteric. Zuzytych baterii nie wyrzucaj do odpadéw gospodarczych, lecz do odpadéw
specjalnych, lub oddaj do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej placéwce handlowej. W razie
zapytan w sprawie utylizacji nalezy zwréci¢ sie do wtadz komunalnych lub do sprzedawcy.

S n @

GWARANCJA

W przypadku roszczenia gwarancyjnego nalezy zwr6¢ sie do specjalistycznego punktu sprzedazy

lub bezposrednio do serwisu. Jesli urzadzenie musi by¢ wystane, trzeba podaé¢ rodzaj usterki i

dotgczy¢ kopie dowodu kupna. Obowigzujg naste pujgce warunki gwarancyjne:

1. Na produkty firmy ecomed udzielana jest 2 gwarancja liczac od daty sprzedazy. W przypadku ros-
zczenia gwarancyjnego data sprzedazy musi by¢ udokumentowana paragonem lub rachunkiem.
2. Usterki powstate w wyniku btedéw materiatowych lub produkcyjnych usuwane sg bezptatnie w

ramach gwarancji.

3. Poprzez wykonanie utugi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydtuza sie ani dla urzadzenia, ani dla
wymienionych podzespotow.

4. Gwarangji nie podlegaja:

a. wszelkie uszkodzenia powstate przez nieodpowiednie uzytkowanie, np. przez nieprzestrze-
ganie instrukcji obstugi.

b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupujacego lub nieupowaznione osoby trzecie.

c. Uszkodzenia transportowe, powstate w drodze od producenta do konsumenta lub przy wysytce
do punktu serwisowego.

d. Akcesoria podlegajgce normalnemu zuzyciu.

5. Odpowiedzialno$¢ za pos rednie i bezpo$ rednie uszkodzenia, spowodowane przez urzgdzenie
wykluczona jest takze wtedy, gdy uszkodzenie urzadzenia uznane zostanie za przypadek gwa-
rancyjny.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, NIEMCY.
ecomed jest markg firmy Medisana AG.

W razie usterki, w celu P iow i czesci ych, prosze zwréci¢ sie do:
Medisana Medical SP. Z0O.0., Lipowa 35, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Tellfax +48 22 717 53 73

e-mail: medisana@medisana-medical.pl

TR Kullanim kilavuzu ~ TERMOMETRE TM-62E

Bize gliveninize tesekkiir ederiz ve sizi kutlariz!

Kaliteli bir ecomed (iriinii satin aldiniz. Bakim ile istediginiz neticeyi elde edebilmek ve ecomed
termometresi TM-62E'yi uzun bir siire memnuniyetle kullanabilmek icin, asagida verilen kullanim
ve bakim uyarilarini dikkatle okumanizi 6nermekteyiz.

@ LCD ekran
O Pil béimesi kapagi

© Sicaklik 6lglimii iginsensér ucu
© Baslat diigmesi (AG - KAPAT)

EMNIYET UYARILARI

1. Termometre iginde gocuklar tarafindan yutulabilecek kiigiik pargalar mevcuttur. Termometreyi
cocuklarin eline vermeyiniz.

. Termometreyi sadece viicut sicakligini 6lgmek igin kullaniniz.

Bu cihaz ticari kullanima uygun degildir.

Bir ariza durumunda cihazi kendiniz onarmayi denemeyiniz. Cihazi artik kullanmayiniz.

Bu durumda satin aldiginiz yere sorunuz ve tamiratlari sadece ecomed servisine yaptiriniz.

5. ecomed termometreniz TM-62E'nin uzun bir siire kusursuz olarak galismasi igin belirtilen isletme

ve depolama ve kosularina uyunuz.

N

DEVREYE ALMA - Pillerin ¢ikartiimasi/yerlestirilmesi:

ecomed termometresi TM-62E iginde pili hazir oldugundan, derhal 6lclim yapilabilir. Fakat be-
lirli bir ¢alisma silresinden sonra ekranin saginda bir ,, D semboll goériindigunde, yeni bir pil
yerlestiriimelidir. Bunun igin pil yuvasinin kapagini @ cekin ve pil yuvasini termometreden yakl. 18
mm disariya gekin. Bataryay! kiiglk bir tornavida ile kaldirarak ¢ikarin ve yerine ayni tip yeni bir
batarya yerlestirin. Pil kutuplarinin dogru olmasina dikkat edin ( ,+* kutbu gérilir). Batarya yuvasi
kapagini tekrar usuliine uygun olarak kapatin.

KULLANIM - Olgiim:

Cihazi galistirmak icin Start diigmesine @ basin. Ekranda yakl. iki saniye sire ile tim semboller
gorindr ve kisa bir sinyal sesi duyulur. Son 6lgiilen deger LCD ekranda @ kisa stire gosterilir (ayrica
ekranin sag kenarinda kiigiik bir ,M* gorinr). Gosterilen sicaklik 32 °C’nin altinda ise, LCD ekranda
@ bir ,Lo“ ve yanip sénen ,°C" sembolii goriinir. Boylece ecomed termometresi TM-62E 0Olglime
hazirdir. Sensér ucunu agza, koltuk altina veya makata yerlestirin. Termometre otomatik olarak 6lgu-
me baslar. Olgiim esnasinda giincel sicaklik daima ekranda gériiniir. Olgme islemi sona erdikten
sonra 10 bip sesi duyulur ve 6lglilen sicaklik ekranda gosterilir. Termometreyi > 37,7 °C'lik bir sicaklik
tespit ederse, 10 adet (gl bip sesiyle bir yliksek ates alarmi duyulur. Termometre dlgiimden sekiz
dakika sonra otomatik olarak kapanir. Pilin dmriiniin uzamasi igin, 6lglim sonrasi Start digmesine @
basarak termometrenin kapatiimasi 6nerilir.

Viicudun gesitli bolgelerinde dlgiim yapilmasi

ecomed termometresi TM-62E ile agiz icinde, koltuk altinda ve makatta dlgim yapilabilir. Tama-
men su gegirmez niteliktedir. Yaklasik 1 dakika sonra 10 kisa sinyal sesi duyulur ve élgme sonucu
LCD ekranda gésterilir. Daha sonra termometre alinabilir. Olglimiin tam olabilmesi igin, termometre
yerlestirilirken su noktalara dikkat edilmelidir:

AGIZDAN OLGUMDE: Termometreyi sensér ucu @ ile dilinizin altina yerlestirin ve agzinizi kapatin.
Sicakhgin yanlis olarak dlgiilmemesi igin, dlgiim esnasinda burnunuzdan nefes alip verin.
MAKATTAN OLCUMDE: Makat {izerinden élgiim gogu hastalar tarafindan hos kargilanmaz, fakat
verdigi sonuglar gok dogrudur. Sensoriin ucunu @ itina ile 3,5 cm igeriye sirin.

KOLTUK ALTI OLGUMU: Olgiim dncesi koltuk altini temizleyin. Termometrenin sensér ucunu @ kol-
tuk altina yerlestirin. Daha sonra da kolunuzu indirip, lgiim sirasinda hafifge viicudunuza bastirin.

BELLEK - iSLEVI

ecomed termometresi TM-62E'de en son dlcllen sicaklik degerini tekrar ekrana getiren bir bellek
islevi mevcuttur. Cihazi galistirmak igin Start diigmesine @ basin. Ekranda yakl. iki saniye siire ile
tlim semboller goriintir ve kisa bir sinyal sesi duyulur. Son dlgllen deger LCD ekranda @ kisa stire
gosterilir (ayrica ekranin sag kenarinda kuglk bir ,M* gértndr).

TEMIZLIK VE DEZENFEKSIYON

ecomed termometresi TM-62E su gecirmez niteliktedir ve bu sayede kolayca temizlenerek dezen-
fekte edilebilir. Termometreyi 6lglim dncesi ve sonrasi yumusak bir alkolli ¢ézeltiye batiriimis bez ile
silin. Termometre ayrica uygun bir dezenfeksiyon gozeltisine de yerlestirilebilir. Saticinizdan temizle-
me cihazlari ve kullaniimalari hakkinda bilgi alabilirsiniz.

TEKNIK OZELLIKLER
Adi ve modeli:

Olgiim arahgi / Olgek:
Olgiim hassasiyeti:

Termometre TM-62E ecomed
32,0°C-42,0°C/0,1°C

+ 0,1°C (gergek viicut sicakhigindan 35,5 °C - 42 °C),
kestirimci degil

yakl. 2500 6lglim

10°C - 40°C / -10°C - +60°C

10x128 x 19 mm (Y xUx G)/yakl. 9,8 g

1 mikro pil 1,5 V (Tip AG3 veya LR 41)

23412 /40 15588 23412 5

LOT numarasi
d Fabrikator ﬂ Uretim tarihi

CE - Isareti EU - Direktifi 93/42/EEC'ye gbre verilmistir. Tasariminda ve iretiminde asagidaki Avrupa
normlari g6z éniinde bulundurulmustur: EN 12470-3 (Tibbi termometre), EN 980 (Semboller), EN
60601-1 (Tibbi cihazlar igin elektriksel glvenlik). Elektromanyetik Uyumluluk: Bu cihaz elektroma-
nyetik uyumluluk igin EN 60601-1-2 standardinin istedigi kosullari yerine getirmektedir. Stirekli tiriin
iyilestirme baglaminda teknik ve yapisal degisiklikleri sakli tutuyoruz.

Kullanim émrii:

Isletme / Depolama kosullari:
Boyutlar / Agirlik:

Piller:

Parga No. / EAN Code:

1 Kullanim kilavuzunu okuyunuz

R Koruma sinifi B

AYRISTIRMA ILE ILGILIi BILGI

Bu cihaz evdeki ¢oplerle birlikte atilamaz. Her tiiketici, her tlrlii elektrikli veya elektro-

nik cihazi, cevreye zarar vermeyecek sekilde atiga ayrilabilmelerini saglamak amaciyla,

zararli madde icerip icermediklerine bakilmaksizin, kentinde bulunan toplama merkezi-

ne veya yetkili saticiya teslim etmekle yiikiimliidir. Cihazi atiga ayirmadan énce pilleri

cikartiniz. Kullanilmis pilleri ev ¢opline atmayiniz, yalnizca 6zel ¢ope veya magazalarda
I bulunan pil toplama kutularina atiniz.

Ayristirma igin belediye dairine veya satin aldiginiz yere basvurunuz.

S n @

GARANTI
Garanti durumunda litfen ihtisas magazaniza ya da dogrudan servis yerine basvurunuz. Sayet
cihazi géndermeniz gerekiyorsa, lltfen arizayi belirtiniz ve satin alma belgesinin fotokopisini ekley-
iniz. Burada asagidaki garanti kosullari gecerlidir:
1.ecomed uriinlerinin, satis tarihinden itibaren iki yillik garantisi vardir. Garanti durumunda alis
tarihinin fis veya fatura ile isbat edilmesi gereklidir.
2.Malzeme veya yapim hatasi kaynakli eksiklikler garanti stiresi icinde giderilirler.
3. Bir garanti hizmetinden yararlaniimasiyla ne cihaz igin ne de degistirilen parca igin garanti
slresinin uzatiimasi s6z konusu olmamaktadir.
4. Garantiye dahil olmayan durumlar:
. Uygunsuz kullanim, érnegin kullanim talimatina dikkat edilmemesi sebebiyle olusmus olan
tm zararlar.
. Alicinin veya yetkisiz Gglinct sahislarin onarimina veya mudahalesine dayandirilabilecek
zararlar.
. Ureticiden tiiketiciye giden yolda veya miisteri hizmetine génderilirken olusmus olan nakliyat
zararlari.
d. Normal bir aginmaya tabi olan ek pargalar.
5. Cihazin sebep olusturdugu dogrudan veya dolayl miteakip zararlar igin bir sorumluluk, cihazdaki
zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile s6z konusu degildir.

o

o

o

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, ALMANYA.

ecomed bir Medisana AG markasidir.
Servis, aksesuar ve yedek parga gerektiginde, liitfen belirtilen yere bagvurun:
MEDISANA SAGLIK LTD. STI., Tekstillkent Bulvari, Giyimkent Sitesi, E3 / B135 No: 32-33
Atisalani - Eseiner / ISTANBUL
Tel: 0090 212 4383254 - 55 - 56; Faks: 0090 212 4383257
eMail: mesut@medisana.com.tr; Internet: www.medisana.com.tr

RU WHCTpYyKUMA NO npUMeHeHuto Tepmomemp TM-62E

Bnaropapum Bac 3a pgosepve u nosgpaensem ¢ nokynkon! Bbl ctamu Bnagenbuem
BbICOKOKA4YECTBEHHOrO npoAykta or ecomed. [N [OCTWXEHUS >Kefaemoro ycnexa W
obecneyeHunsi AnnUTenLHOro cpoka ciyx6bl TepMometpa ecomed TM-62E Mbl pekoMeHayem BHU-
MaTenbHO NPOYECTb MPUBEAEHHBIE HUKE YKa3aHWsi MO MPUMEHEHUIO 1 YXOAY.

©  CeHCOpHbIN HAKOHEUYHWK A1 U3MEPEeHUs TemMnepaTyphbl ©® XKK-uHaukatop
© Knonka «Myck» Bkn.-BbIKI Kpebiwka oTceka ans 6arapeiku

YKA3AHWA MO BE3OMNACHOCTHU

1. TepMOMETP COAEPXMT Menkue AeTani, KOTopble MOryT BbiTb MPOrMOYeHbl AETbMU.
MoaTtomy He ocTaBnsiiTe TepMomeTp 6e3 NpucMoTpa B AETCKUX pyKax.

2. icnonbayiite TepMOMETP TOMbLKO AN U3MEPEHNs TemnepaTypbl Tena.

3. Mpubop He npegHa3HayveH A1t KOMMEPYECKOro UCMONb30BaHWSI.

4. B cnyyae obHapyxeHWsi HencrnpaBHOCTEN HEe YMHWUTE NPUGOP CaMOCTOSATENBHO.
MpekpaTuTe ncnonb3oBaHue rpagycHuka. ObpaTuTech k HaWwUM cneunanbHbIM
npeAcTaBUTENsIM, TOMNbKO JIMLIEH3NOHHbIE CEPBUCHBIE CITyx6bl (ppMbl ecomed nmetoT
npaBo Ha MOYWHKY AaHHOro npudopa.

5. [ins gnutenbsHoro obecneyeHuns nonHoit pabotocnocobHocT TepmMomeTpa ecomed
TM-62E ctporo cobntofanTe ykasdaHHbIe YCOBUS IKCMyaTauum v XpaHeHus.

BBO[ B PABOTY - YaaneHuelyknagka 6atapeek:
TepmomeTtp ecomed TM-62E cpa3y e rotos k UCMONb3oBaHuto, T. k. 6aTapeiika yxe yctaHoBneHa

B npu6op. Ecnu nocne onpefeneHHoro BpeMeHn UCNonb30BaHus crpaea Ha Aucrnee nosiBnsieTcs
nukTorpaMma D “, HeoBX0OMMO yCTaHOBUTb HOBYlO GaTapeiky. [INs 3TOro OC-TOPOXHO CHUMUTE
KpbiluKky @ oTceka Ans GaTapeiikv v BbITalWUTE OTCeK NpUBNU3nTensHo Ha 18 MM U3 TepMomeTpa.
W3enekute GaTapeiiky npy nMoMoLLy HeBGOIbLLOK OTBEPTKM U 3aMeHWTe Ha HOBYH aHanormyHoro
Tuna. Cnegute 3a NpaBWUIIbHOCTBIO PACMONIOXEHUS MOMOCOB Gatapeiku (nontocom ,+“ BBEPX).
3aTeMm cHOBa 3aKpoWTe KpbILLKY OTceka ans 6atapen.

NMPUMEHEHMUE - U3mepeHue:

Bxkntounte npubop Haxatvem kHornku Myck @. Bce nukTorpammbl MosiBASETCS HAa 2 CeKyHAbl Ha
VHOMKATOpe, W 3BYYUT KOPOTKWIA akycTudeckuidi curHan. Mocne atoro Ha XKK - akpaHe nosiButCS
nocnegHee nokasaHve (Mpu 3TOM B NPaBOM Kpalo 3KpaHa Takke MOABMSETCA ManeHbkas Gyksa
,M“). Ecriv Temnepartypa coctasnsieT Mmeree 32 °C , Bbl BuanTe Ha XKK-uHgukatope @ 6Gyksy Lo
1 muratouyto nuktorpammy ,°C*. Tem cambim Tepmometp ecomed TM-62E roToB k namepeHuto.
YCTaHOBUTE CEHCOPHbIN HakoHeYHUK @ OpanbHO, MOAMBILLEYHO WAW pekTanbHo. TepMomeTp
aBTOMaTUYeCckn HauMHaeT usMepeHne. Bo Bpemsi n3mMepeHust MOCTOSIHHO yka3biBaeTCst MrHOBEHHas!
Temneparypa. Kak Tonbko u3MepeHue 3akoHuyeHo, pasgatotcst 10 curHamoB - ,un» W Ha SKpaH
BbIBOAWTCS 3HAYeHWe M3MepeHHoi TemnepaTtypbl. Ecnn B pesynsrate MamMepeHusi Temnepartypa
okasanacb > 37,7°C, nogaértcsa curHan o noeblleHHoW Temnepatype 10-i0 TPOMHbIMK curHanamm
«nuny». Yepes BoceMb MUHYT mocre M3MepeHusi TepMOMETP aBTOMaTtuyecku oTkmiovaetcs. Ans
yBENUYEHUsi Cpoka Cryx6bl GaTapeiiku pekOMEHAYeTCs Mocre CYUTbIBAHWS MOoKa3aHWin OTKMIoYUTL
TEPMOMETP HaxaTueM Ha kHomKy Myck ©.

WU3mepeHus B pasnuyHbIX YacTax Tena

Tepmometrp ecomed TM-62E noaxogut Ans usmepeHus TemnepaTtypbl OopanbHO (B MOnocTv
pTa), NoAMbIWEYHO (MOAMBILIKOW) WnU pekTanbHo (B 3agHeM npoxode). OH  MOMHOCTbO
BOJIOHENpPOHMUaeM. Mo npolecTsuy okono 1 MUHYTLI pasaatoTcst 10 KOPOTKNX 3BYKOBbIX CUTHaNoB
1 Ha 9KpaHe MOsiBsieTCst pesynbTaT U3MepeHusi. Tenepb MOXHO BbIHUMATb TepMomeTp. Ans Ha-
[EXHOrO 1 TOYHOTO U3MEPEHMs PU PacronoXeHnn TepMomeTpa crefyeT cobnioaaTts cregyoLlee:
OPAJIbHOE U3MEPEHUE: YnoxuTte TepMOMETP CEHCOPHbIM HakoHeudHukoMm @ nop A3bik U 3a-
KpoiiTe poT. Bo nabexaHue hanbcudrkaLmm pesynsTaTtoB Bo BpEMSI USMEPEHUS AbILLIUTE Yepes HOC.
PEKTANbHOE U3BMEPEHWE: PektanbHoe usmepeHne MHOrMe nauueHTbl CYMTAOT HENPUATHBIM,
HO OHO [aeT HauGonee TOuYHble pesynbTarbl. OCTOPOXHO BBEAUTE CEHCOPHbLIN HAKOHEYHUK @
npubnuanTensHo Ha 3,5 CM B 3aAHWIA Npoxoa.

W3MEPEHMUE B NOAMbIWEYHOW BMALAVHE: Mepen uamMepeHneM ononocHUTE NOAMbILLIEUHYIO
BNaguvHy. YNoxure TEpMOMETP CEHCOPHbIM HakoHeuHvkoMm @ noambituky. OnycTute pyky u crnerka
NpUX1MMaiiTe ee K Teny BO BPEMS M3MEPEHUSI.

DYHKUMA NAMATU

Tepmometp ecomed TM-62E ocHalleH dyHKUMER NamsaTn, ucnonb3ysi KoTopyto, Bbl moxete
BbI3blBaTb MOCMEAHEE UMEPEHHOe 3HaueHue. Bkntounte npuGop Haxatuem kHonku Myck ©. Bee
MUKTOrpamMmbl NOSIBNAETCS Ha 2 CeKyHAbl HA MHAVKATOPE, U 3BYYNUT KOPOTKWIA aKyCTUYECKUI CUrHar.
Mocne atoro Ha XK - akpaHe nosiBATCS NocnefHee nokasaHve (Npy 3TOM B NPaBOM Kpaw akpaHa
Takke nosiBnsieTcs ManeHbkas byksa ,M*)

OYUCTKA U OE3NHOEKUUA

Tepmometrp ecomed TM-62E sBnsieTca BOAoOHENpoHuUaeMblM, Gnarojaps 4emy ero MOXHO
Nerko ouvwath 1 AesnHduumposatb. OuunianTe TepMOMETP Nepes U Nocrne Kaxaoro namepeHus
candeTkoi, CMOYEHHON B CMUPTOBOM pacTBope. Kpome TOro, TepMOMETP MOXHO yknagblBaTb B
[Ae3nHULMpYIoWmin pacTBop. B Toprosoii cet Bam nopekoMeHAyloT MOAXOASILUME YUCTSLLME
CpefcTBa ¥ NPOKOH-CYNLTUTPYIOT MO BCEM BOMPOCaM NpUMEHEHUs.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKKU
HaaBaHwue v mogens:

[vnana3oH namepenun / Mpapgyvposka:
TOYHOCTb U3MepeHUit:

papycHuk ecomed TM-62E

o1 32,0 °C no 42,0°C/0,1°C

+ 0,1°C (OTKINOHEHMWe OT AelCTBUTENbHON TemMnepaTyphbl
Tena B AuanasoHe usmepe-Hun 35,5°C - 42°C),
6e3 3Kkc Tpanon suum

ok. 2500 usmepenuit

ot 10 °C o 40 °C

ot -10°C po +60°C

10 mm (B), 128 mm (), 19 mm (L) / ok. 9,8 1

1 mu kpo-6atapeitka 1,5 V (tuna AG3 unm LR 41)
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Cpok cnyxobl:

Ycnosus akcnnyaTtaumm:
Temnepatypa XxpaHeHus:
Pa3amepsl / Bec:
Batapeitku:

ApTukyn / Homep EAN:

[:I:i: [MpoYTUTE UHCTPYKLMIO MO UCMONB30BAHMIO Homep LOT “ MpoussoanTens

o
R MpnBop cooTBeTCTBYET KNnaccy 3awuTsl B ﬂ [ata n3rotoBneHus

CumBon CE otHocutcsi k HopmatueHomy akTy EC 93/42/EEC. KoHcTpyupoBaHue 1 M3rotoBneHune
npoBoAMNUCL C cobriiogeHnem cneayroLmx esponeiickux ctaHgaptos: EN 12470-3 (MeguuuHckuin
Tepmometp), EN 980 (Cumaonsl), EN 60601-1 (OnekTpobesonacHocTb Ans MeAULIMHCKUX NpUuBopoB).
AneKkTpomarHuTHas coBMecTMMOcCTb: Npubop cootBeTcTBYET TpeboBaHus ctaHgapta EN 60601-
1-2 No 3MEeKTPOMarHMTHOW COBMECTUMOCTU. B xofe MOCTOSHHOTO COBEPLUEHCTBOBaHWS npubopa
BO3MOXHbI TEXHUYECKUE U KOHCTPYKTUBHBIE U3MEHEHNS.

YKA3AHME MO YTUNU3ALUU

3anpeu.|aeTc;| YTUNnM3nMpoBaTb ,anHbIIZ npmﬁop BMecTe C OblTOBbIMU oTxXogamu.
Kaxael notpebutens 06si3aH caaBaTb BCE SMNEKTPUYECKUE U SNEKTPOHHbIE NpuGopbI
He3aBMCMMO OT TOro, coAepxart Jin OHW BpeAHble BeleCTBa, B roOpoACKME MNPpUEeMHbIe
MYHKTbI U NPpeanpuATUA TOProeiu, 4TOObI 0GECNEYUTb MX SKOMOrNYHy0 yTunmsauuto.
BbiHbTe GaTapeiiku nepes ytunusauvei npubopa. He BbiGpacbkiBaiiTe NCMONb30OBaHHbIE
] Gatapeiiku BMecTe ¢ GbITOBBIMU OTXOAaMU, a cAaBaiTe UX Kak cneuuanbHble oTXoAbl
Unn B NYHKTbI Npyuema GaTapeeK Ha npeanpuaTnax cneumanwsmpOBaHHoﬁ TOpI’OBJ‘IVI! Mo Bonpocam
yTunusaumm obpatiaiTecs B KOMMYyHanbHble NPEANPUATUS UK K Aunepy.

S n @

YcnoBusa rapaHTUM U peMOHTa
B rapaHTWiiHOM crnyyae obpaliyaiitecb B CNeLuanvaMpoBaHHbli Mara3uH Unu HemnocpeacTBeHHO
B CEpBUC-LieHTP. [pn HeobXxoanMocTy oTnpaBku npubopa crieayeT ykasaTb AedekT 1 NPUNOXUTb
KaccoBbl Yek. Ha npnbop pacnpocTpaHsaoTcs credyioLne yCroBus rapaHTum:
1.Ha wuspenus ecomed npefocTaBnsieTcsi rapaHTUsi CPOKOM fABa roja C [Jarbl
BrapaHTuitHom cnyyae gata nokymnkv NoaTBEPX/AaeTcs KAaCCOBbIM YEKOM MM CHETOM.
2.[lecbekTbl MaTepuanoB W NPOU3BOACTBEHHbIN 6Gpak ycTpaHstoTcs 6GecnnaTtHo B TeveHue
rapaHTUITHOTO cpoka.
3.[apaHTUINHBINA PEMOHT He BEeAET K YBENMYEeHUIO rapaHTUIAHOTO Cpoka Ans npubopa 1 3amMmeHeHHbIX
KOMMOHEHTOB.
4.TapaHTVsi He pacnpocTpaHsieTcs Ha:
a) no6oit yLep6, BO3HWKLINIA BCNIEACTBIE HENPaBUIIbHOMO obpalleHns, Hanpumep, us-3a
HecobnioieHUs UHCTPYKLIMM MO NPUMEHEHWIO
6) yLep6, cBsi3aHHbI C HECaHKLIMOHMPOBaHHLIM PEMOHTOM UMW BMELLATENbLCTBOM B npubop
CO CTOPOHbI NMOKynaTens unv TpeTbux nuu,

npoaaxu

B) NOBPEXAEHWS BCIEACTBME TPAHCMOPTUPOBKY OT MPOU3BOAU-TENS K NoTpebuTento unm
npu OTNpaBke B CEPBUCHbIN OTAEN
r) NPUHAANEXHOCTU, NOABEPKEHHBIE HOPMATbHOMY U3HOCY.
5. OTBETCTBEHHOCTb 3@ NPAMON U KOCBEHHbIN YLLiep6, BO3HUKLLUI B CBS3M C NPUGOPOM, UCKMoHaeTcs
Talkke B TOM cryyae, ecnv noBpexaeHne npubopa NpusHaHo rapaHTUHbLIM CryHaeM.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, FEPMAHUSA
ecomed siBNAETCS TOProBoii Mapkoii komnanum Medisana AG.

A

IMo eonpocam pemoHma, np P MPUH, i u 3an K:
000 MEAUCAHA PYC, yn. HaropHas 20-1, 117186 Mocksa, Poccusia

Ten / dakc: + 7 495 729 47 96, mob6. Poccusi: + 7 926 22 00 828

eMail: info@medisana.su, Internet: www.medisana.su

RO Instructiuni de utilizare Termometrul TM-62E

Va multumim pentru increderea acordata si va felicitam!

Ati achizitionat un produs de calitate de la ecomed. Pentru a obtine satisfactiile dorite si pentru a
va bucura un timp indelungat de termometrul ecomed TM-62E, va recomandam sa cititi cu atentie
indicatiile urmatoare, privind folosirea si ingrijirea.

@ Varf de senzor pentru masurarea temperaturii ©® Afisaj LCD
© Buton start (PORNIT/OPRIT) O Capac de inchidere pentru compartimentul de baterii

Indicatii de securitate

1. Termometrul contine componente mici, care pot fi inghitite de catre copii. De aceea, nu lasati

termometrul nesupravegheat la indemana copiilor.

2. Utilizati termometrul doar pentru masurarea temperaturii corpului.

3. Aparatul nu se preteazé la utilizarea comerciala.

4. In caz de defectiuni nu reparati aparatul. Nu mai utilizati aparatul in continuare. Contactati ma
gazinul dvs. de specialitate si solicitati efectuarea lucrarilor de reparatii de catre ecomed- Service.

5. Respectati conditiile de utilizare si depozitare mentionate, pentru a pastra termometrul ecomed
TM-62E mult timp in stare functionala.

PUNERE iN FUNCTIUNE - Scoatere / introducere baterii:

Termometrul ecomed TM-62E este pregatit direct pentru utilizare deoarece bateria este deja
integrata in aparat. Dar, daca apare dupa un anumit interval de functionare in dreapta pe display un
N E “, trebuie introdusa o noua baterie. Pentru aceasta trageti capacul de inchidere @ al comparti-
mentului de baterii si scoateti compartimentul aproximativ 18 mm din termometru. Scoateti bateria cu
ajutorul unei surubelnite mici si inlocuiti-o cu una noua de acelasi tip. Aveti grija la orientarea corecta
a polilor bateriei (polul ,+“-este vizibil). Inchideti compartimentul de baterii din nou corespunzétor
cu capacul.

UTILIZARE - Masurare:

Porniti aparatul prin apasarea butonului start @. Toate simbolurile afisajului apar pentru
aproximativ 2 secunde si se aude un scurt semnal sonor. Dupa aceea apare pentru scurt
timp ultima valoare masuratd pe afisajul LCD @ (la aceasta apare aditional un mic ,M*
la marginea dreapta a afisajului). Daca temperatura este mai mica decat 32°C, vedeti pe
afigajul LCD @ un Lo (scazut) si un ,°C* intermitent. Astfel termometrul ecomed TM-62E
este pregatit pentru masurare. Pozitionati varful senzorului © oral, axilar sau rectal. Termo-
metrul incepe acum automat cu masurarea. In timpul masurarii se afiseaza in permanenta
temperatura actualda. Cand s-a incheiat masurarea, se aud 10 semnale sonore si tempera-
tura masurata este afigata pe display @. Daca termometrul indica o temperaturd > 37,7°C,
are loc o alarma de febra sub forma de 10 semnale triple sonore. Termometrul se opreste |
automat n opt minute dupa masurare. Pentru a prelungi durata de viata a bateriei, opriti
dupa citire termometrul prin apasarea butonului start ©.

Guaranteecard - Garantiekarte « Zaru¢ni list « Jamstveni list - Karta Gwarancyjna

Masurari in diferite zone ale corpului

Termometrul ecomed TM-62E se preteaza la masurarea temperaturii, care se efectueaza
oral (in gura), axilar (subsuoara) sau rectal (in anus). Este complet impermeabil. Dupa apro-
ximativ 1 minut se aud 10 semnale sonore si rezultatul masurarii este afisat pe afisajul LCD
(2). Termometrul poate fi scos. Pentru a putea efectua o masurare sigura si precisa, trebuie
s& respectati urmatoarele la pozitionarea termometrului:

MASURARE ORALA: Puneti termometrul cu varful de senzor @ sub limba si inchideti gura. |
In timpul masurarii respirati prin nas, pentru a impiedica o denaturare a valorilor.
MASURARE RECTALA

Masurarea rectala este considerata de multi pacienti neplacuta, dar ofera rezultate precise. |
Introduceti varful de senzor @ cu atentie aproximativ 3,5 cm in rect.

MASURARE SUBSUOARA:

inainte de masurare curatati subsuoara. Puneti termometrul cu varful de senzor @
subsuoara. Coborati bratul si apasati-I in timpul masurarii usor pe corp. |

Functie de memorie

Termometrul ecomed TM-62E detine o functie de memorie cu care puteti accesa din nou |
ultima valoare masurata. Porniti aparatul prin apasarea butonului start @. Toate simbolurile
afisajului apar pentru aproximativ 2 secunde si se aude un scurt semnal sonor. Dupa
aceea apare pentru scurt timp ultima valoare masurata pe afisajul LCD @ (la aceasta apare
aditional un mic ,M* la marginea dreapta a afisajului). |

CURATARE $I DEZINFECTIE

Termometrul ecomed TM-62E este impermeabil si de aceea, se poate curéata si dezinfecta |
usor. Curatati termometrul inainte si dupa fiecare masurare cu o laveta imbibata cu o solutie
find, alcoolica, In afara de aceasta puteti pune termometrul intr-o solutie corespunzatoare
de dezinfectie. Dealerul dvs. va recomanda cu placere produse corespunzatoare de
curatare si va ofera consultanta cu privire la utilizarea acestora. |

Date tehnice

Nume si model:

Domeniul de temperatura afisat:
Precizie de masurare:

Termometrul ecomed TM-62E
32,0°C-42,0°C/0,1°C

+ 0,1°C (abatere de la temperatura reald a corpului
intr-un domeniu de masurare de 35,5°C - 42°C),
fara extrapolare

aprox. 2500 masurari

10°C - 40°C /-10°C - +60°C

aprox. 10 x 128 x 19 mm (L x L x 1) / aprox. 9,8 g

1 x baterie 1,5V AG3 /LR 41

23412 /40 15588 23412 5

Durata de serviciu a bateriei:
Conditjii de functionare / depozitare:
Dimensiuni / Masa:

Bateria:

Nr. articol / Numar EAN:

DI A se citi cu atentie instructiunile de utilizare! Numérul de LOT “Producatorul |

R Clasificarea aparatelor: Tipul B @ Data de productie

Marcajul CE se refera la Directiva UE 93/42/CEE. Conceperea si producerea au fost efectuate cu
respectarea urmatoarelor norme europene: EN 12470-3 (Termometru medical), EN 980 (Simboluri),
EN 60601-1 (Siguranta electrica pentru aparate medicale). Compatibilitate electromagnetica:
Aparatul corespunde cerintelor normei EN 60601-1-2 referitoare la compatibilitatea electromagnetica.
In cadrul procesului de imbunatatire permanenta a produselor, ne rezervam dreptul modificarilor
tehnice si de forma.

Evacuarea ca deseu

Acest aparat nu are voie sa fie evacuat impreuna cu gunoiul menajer. Fiecare consu-
mator este obligat sa depuna aparatele electrice sau electronice la centrele de colec-
tare din oras sau la cele comerciale de specialitate, indiferent daca aparatele contin
substante nocive, pentru respectarea prescriptiilor de protectie a mediului. Scoateti
bateriile Tnainte de a evacua aparatul ca deseu. Nu depuneti bateriile consumate in
EE  containerele de gunoi menajer, ci la deseuri speciale sau la centrul de colectare pentru
baterii din comertul de specialitate. Pentru evacuarea ca deseu, adresati-va autoritatilor locale sau
reprezentantului comercial.

S n @

Garantie/ conditii de reparatie
In caz de garantie va rugam sa va adresati magazinului dumneavoastra de specialitate sau direct
centrului de service. Daca este necesar sa expediati aparatul, va rugam sa indicati defectiunea si sa
anexati o copie a chitantei de achizitie. Sunt valabile urméatoarele conditii de garantie:
1. Pentru produsele ecomed se acorda o garantie de doi ani de la data achizitiei. In caz de garantie,
dovada datei de achizitie trebuie facuta cu chitanta de achizitie sau cu factura.
2. Deficientele aparute ca urmare a defectelor de material sau de executie vor fi remediate gratuit in
cadrul perioadei de garantie.
3.1n urma unei prestatjii de garantie nu se produce prelungirea perioadei de garantie nici pentru
aparat si nici pentru componentele schimbate.
4. De la garantie sunt excluse:
a. Toate deteriorarile aparute ca urmare a manevrarii necorespunzatoare, de ex. datorita
nerespectarii instructiunilor de utilizare.
b. Deteriorarile aparute in urma reparatiei sau interventiei de catre cumparator sau persoane terte
neautorizate.
c. Deteriorarile de la transport, aparute pe drum intre producator si consumator sau la expedierea
catre centrul de service.
d. Accesoriile supuse unei uzuri normale, precum manseta, bateriile etc.
5. O garantie pentru daunele prin consecinta indirecte sau nemijlocite care sunt provocate de aparat
este exclusa si atunci cand deteriorarea la aparat este admisa ca fiind un caz de garantie.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, GERMANIA.
ecomed este o marca inregistrata a Medisana AG.

in caz de service, pentru accesorii si piese de schimb va rugam sa va adresati la:
Medisana Service
e-mail: service.ro@medisana.com; Tel.: 00800 633 472 62
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SK Navod na pouzitie Teplomer TM-62E

Dakujeme za vasu déveru a srdeéne vam gratulujeme!

Zakupili ste kvalitny vyrobok od ecomed. Na dosiahnutie Zelaného Uspechu a dlhodobej radosti
z vasho teplomera ecomed TM-62E vam odporti¢ame, aby ste si pozorne precitali nasledujice
pokyny na pouzitie a udrzbu.

© Hrot senzora na meranie teploty
© Tlagidlo Start (ZAP / VYP)

@ LCD displej
O Kryt priehradky na batérie

Bezpecnostné pokyny

1. Teplomer obsahuje malé ¢asti, ktoré by deti mohli prehltnit. Preto nenechavajte teplomer v
dosahu deti bez dozoru.

2. Teplomer pouzivajte vyhradne na meranie telesnej teploty.

3. Pristroj nie je vhodny na komeréné pouZzitie.

4.V pripade portch pristroj sami neopravuijte. Pristroj dalej nepouzivajte. Informujte sa u svojho
$pecializovaného predajcu a opravy nechajte vykonat len servis ecomed.

5. Aby ste na dlhy ¢as zachovali pInu funkénost teplomeru ecomed TM-62E, dodrziavajte uvedené
prevadzkové a skladovacie podmienky.

UVEDENIE DO PREVADZKY - Vybratie/vlozenie batérii:

Teplomer ecomed TM-62E je priamo pripraveny na pouzitie, nakolko je batéria uz vopred vlozena
v pristroji. Ak by sa vSak po urcitej prevadzkovej dobe na displeji zobrazil symbol ,, E musi byt
vloZena nova batéria. Za tymto Gc¢elom snimte kryt @ priehradky na batérie a priehradku na batérie
vytiahnite cca 18 mm z teplomeru. Batériu vyberte pomocou malého skrutkovaca a nahradte ju
novou rovnakého typu. Dbajte na spravnu orientaciu polov batérie (pdl + - je viditelny). Priehradku
na batérie znova riadne uzavrite krytom.

POUZITIE - Meranie:

Pristroj zapnite stlacenim tlacidla $tart @. VSetky symboly displeja sa zobrazia na cca dve sekundy a
zaznie kratky ton signalu. Potom sa na LCD displeji (2) kratko zobrazi naposledy namerana hodnota
(pritom sa dodatocne zobrazi malé ,M“ na pravom okraji displeja). V pripade, Ze teplota predstavuje
menej ako 32 °C, uvidite na LCD displeji @ nasledne ,Lo" a blikajuce ,°C" . Tak je teplomer ecomed
TM-62E pripraveny na meranie. Hrot senzora @ umiestnite oralne, axilarne alebo rektalne. Teplo-
mer teraz automaticky zaéne s meranim. Po¢as merania sa priebezne zobrazuje aktualna teplota.
Akonahle je meranie ukoncené, zaznie 10 pipnuti a na displeji @ sa zobrazi namerana teplota. Ked
teplomer zisti teplotu > 37,7 °C, tak sa ozve horti¢kovy alarm v podobe 10 trojnasobnych pipnuti.
Teplomer sa osem minGt po merani automaticky vypne. Za U&elom prediZenia Zivotnosti batérie by
ste vSak mali po od¢itani hodnoty teplomer vypnut stlagenim tlacidla Start .

Merania v réznych astiach tela

Teplomer ecomed TM-62E je vhodny na merania teploty, ktoré sa vykonavaju oralne (v ustach),
axilarne (v podpazusi) alebo rektalne (v kone¢niku).

o

Je Uplne vodotesny. Po cca 1 minute zaznie 10 kratkych tonov signalu a na LCD displeji (2) sa zob-
razi vysledok merania. Potom je mozné teplomer odobrat. Aby ste mohli vykonat bezpecné a presné
meranie, mali by ste pri umiestriovani teplomera dodrziavat nasledovné:

ORALNE MERANIE: Teplomer s hrotom senzora @ poloZte pod jazyk a zatvorte Usta. Potas mera-
nia dychajte nosom, aby sa zabranilo skresleniu hodnét.

REKTALNE MERANIE: Rektalne meranie vela pacientov vnima ako neprijemné, poskytuje vSak
presné vysledky. Hrot senzora @ zavedte opatrene cca 3,5 cm do koneénika.

MERANIE V PODPAZUSI: Pred meranim si oistite podpazusie. Teplomer vioZte s hrotom senzoru
@ do podpazusia. Pripazte rameno a mierne ho po¢as merania pritlacte k telu.

Pamatova funkcia

Teplomer ecomed TM-62E disponuje paméatovou funkciou, pomocou ktorej mézete znova vyvolat’
naposledy namerant hodnotu. Pristroj zapnite stlacenim tlacidla Start @. VSetky symboly displeja sa
zobrazia na cca dve sekundy a zaznie kratky ton signalu. Potom sa na LCD displeji @ kratko zobrazi
naposledy namerana hodnota (pritom sa dodato¢ne zobrazi malé ,M" na pravom okraiji displeja).

CISTENIE A DEZINFEKCIA

Teplomer ecomed TM-62E je vodotesny a preto je ho mozné jednoducho Cistit' a dezinfikovat'. Teplo-
mer pred a po kazdom merani ocistite handrickou namocenou v jemnom, alkoholovom roztoku. Ok-
rem toho mate moznost teplomer ponorit do vhodného dezinfekéného roztoku. Vas Specializovany
predajca Vam rad odporuci vhodné Cistiace produkty a poradi, ako ich mate pouzivat.

Technické udaje

Nazov a model:
Zobrazeny teplotny rozsah:
Rozli$enie displeja:
Presnost merania:

Teplomer ecomed TM-62E
32,0°C-42,0°C

0,1°C

+ 0,1°C (odchylka od skuto€nej telesnej teploty v rozsahu merania
35,5 °C - 42 °C), bez extrapolacie

cca 2500 merani

10°C - 40°C

-10°C - +60°C

cca10x128x 19 mm (dx$xv)/cca9,8g
1 batéria 1,5V (AG3 / LR41)

23412 /40 15588 23412 5

DI Pozome si preéitajte navod na pouZitie! LOT&.
d Vyrobca @ Datum vyroby

Oznacenie CE sa vztahuje na smernicu EU 93/42/EHS. Konstrukcia a vyroba boli vykonané za
dodrzania nasledovnych eurépskych noriem: EN 12470-3 (Zdravotnicke teplomery), EN 980
(Symboly), EN 60601-1 (Elektricka bezpecnost pre zdravotnicke pristroje). Elektromagneticka
zlucitelnost Pristroj zodpoveda poziadavkam normy EN 60601-1-2 pre elektromagneticku
Zlucitelnost. Pri neustalom vylepSovani vyrobku si vyhradzujeme technické a konstrukéné zmeny.

Zivotnost batérie:
Prevadzkova teplota:
Teplota skladovania:
Rozmery / Hmotnost:
Batéria:

Cislo vyrobku / EAN-¢.:

k Klasifikacia pristroja: B

Likvidacia
o n Y NS ZEEN g = | N Toto zariadenie sa nesmie likvidovat spolu s domovym odpadom. Kazdy
(o] N 2 5825%5% 8% ~2 spotrebitel je povinny, vSetky elektrické alebo elektronické pristroje, bez ohladu,
3 E 5 c %. o 5 55 P e ¢i obsahuju skodlivé latky alebo nie, odovzdat na zbernom mieste svojho mesta
B " Hor- =z o - 'g g = ) g Z [ o | /n® alebo v predaji, aby sa mohli odviest na likvidaciu, neSkodnu Zivotnému prost-
o . v L 26 0 = 2P Na®Z 3 rediu. Pred likvidaciou zariadenia vyberte batérie. Nedavajte spotrebované ba-
—30 30 ] 3 ® & 3 ko] Q T 30
e 3RS 35839 % z el 25 3o¢ 3 B ¢ric do domového odpadu, ale do $pecialneho odpadu alebo ich odovzdaite na
= = = =322 == . h . S o e .
o, 2 E 3 :‘_ g a g 5 »30 Py g ERS B 3 S E | zbernom mieste batérii v odbornom predaji. Ohladne likvidacie sa obratte na vas obecny
& 3 . .
22 o PR o33 R 2 B< Qﬁ 35 T2 urad alebo na vasho predajcu.
S5 ENE 7 || 288 3s | § 22322228
o b = = z - 2 . .
2= § NI 8RS0 2 g£ycSgsga 3 Zaruéné podmienky a podmienky pre opravu
= o " e o x . ) )
':: % L] ® N3 L F N3 5 3 23 N0 S = | V pripade uplatnenia zaruky sa obratte na vasho odborného predajcu alebo priamo na ser-
NI 30 % % A 35 -328¢7 S a 2 vis. Ak by ste museli zariadenie zaslat, uvedte chybu a prilozte kopiu pokladniéného blocku.
= = > ! o A )
o & -3 5 ® 2322323h 23 Pritom platia nasledujice zaru¢né podmienky:
N 8 g = o) 2 S5 &2 5 S 2 g | 1. Na vyrobky ecomed je poskytovana zaruka 2 roky od datumu predaja. Datum predaja
- = u = = i 9 . = . - - o . .
3 m:I' o @ <0 RTC a = musi byt v pripade poSkodenia v zaruke preukazany dokladom o kupe alebo faktarou.
a 3 2 £ 3 ?D % L. 2T 2 2. Nedostatky v dosledku materidlovych alebo vyrobnych chyb st v zarucnej lehote
g 2 3 = ég S g 5 T 2 %2: odstrariované bezplatne.
2 g' g Xz =T o % 3. PInenim na zéklade zaruky nedochadza k predizeniu zarucnej lehoty, ani pre pristroj ani
5 < 3 % 53 § Soa 2 pre vymenené konstrukéné diely.
- 2 3222833 4. Zo zaruky su vylucené:
f’..‘. s g s % 28 & o | a. vSetky Skody, ktoré vznikli neodbornou manipulaciou, napr. nedodrzanim navodu na
o PN 5037 ouzitie
5 zanolNT2F0° 4 A - . . - . :
2. o oS R b. Skody, ktoré vyplyvaju z oprav alebo zasahom zo strany kupujlce alebo neopravnene;
[+ ] w : " =c S gy o >
3 c 3 ™ i
o o c @ tretej osoby.
o @ 3 =
o = £ <. Bl o 2 El Si=3 | c. skody spdsobené prepravou, ktoré vznikli na ceste od vyrobcu k spotrebitelovi alebo
w w > =0
< z g.g E 2=0 pri zaslani servisnému stredisku.
PEFQNTFT ‘3" 7223 2= 2 o0 a 3 g % d. Diely prisluenstva, ktoré podliehaji normalnemu opotrebovaniu, ako batérie, atd.
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BG WHcTpyKuma 3a ekcnnoartaums Tepmomembp TM-62E
Bnarogapvm Bu 3a foBepueto u Bu nosgpassisame 3a nsbopa!

Bakynunu cTe ka4yecTBeH NpoAykT oT ecomed. 3a Aa NOCTUTHETE XenaHus pe3ynTar 1 3a Aa
ce pafBare Abnro Bpeme Ha Bawns ecomed TM-62E tepmometsp, By npenopbyBame ga
rpoyeTeTe BHUMATENHO CrnefHaTa MHCTPYKLUMS 3a U3MOMn3BaHe U a s CbXpaHuTe.

@ LCD avcnneit
o Kanaye Ha oTaeneHuneTo 3a 6aTepl/Il/I

© CensopeH BpbX 3a M3MepBaHe Ha TemnepaTypa
© Konue 3a craptupare (BKI./U3KI.)

Yka3aHus 3a 6esonacHocT

1. TepMOMETBPBLT ChABPKA Marku1, YacTu kouTo 6rxa Mornu Aa 6baat MbTHaTH OT Aeua. Mopaan
TOBa He ocTaBsliTe TepMoMeTbpa Ge3 Ha30p B pbLieTe Ha JeLia.

2. anon3BaiiTe TepMOMETbPa U3KMKOYUTENHO 3a U3MEPBAHe Ha TenecHa Temneparypa.

3. YpeanT He e noaxopsLy 3a komepcuanHa ynotpeba.

4. B cnyyait Ha noBpeau He peMOHTUpaiiTe ypefa camu. He npoabnxasaiite Aa nanonssate ypeaa.
MonuTaiTe Bawws cneunannanpaHd Tbprosew U NoBepeTe pEMOHTUTE Ha cepBu3a Ha ecomed.

5. CnasBaliTe noco4eHuTe ycroBus 3a pabota u cbxpaHeHwe, 3a [1a 3anasuTe TepMomMeTbpa
ecomed TM-62E HanbnHO dhyHKLMOHAmNEH 3a AbJIro Bpeme.

MYCK B EKCIMJIOATALUA - UsBaxaaHe/nocTaBsiHe Ha 6aTepuu:

TepmomeTbp ecomed TM-62E e rotoB 3a AupekTHa ynotpeba, Tbi1 kKaTo

eaHa GaTepusi BeYe e MOHTUpaHa npeaBapuTenHO B ypeaa. Ao BbMpeku ToBa cred onpeaeneH
nepvop Ha paboTa OTASICHO Ha AWChNes ce nosiBu cumeon ,, [ “, Toraa TpsiGea fAa ce noctasu
HoBa GaTepus. 3a UenTa ussagete kanayeto @ Ha OTAENeHUeTo 3a Gatepun U CaMoTo OTAeneHne
3a Gatepun Ha okono 18 MM OT TepmomeTbpa. MoeaurHeTe GaTepusita MOCPeACTBOM Marnka
oTBEPTKA U i CMEHeTe C HoBa GaTepusi OT CbluMs TUN. BHUMAaBaliTe 3a NPaBUITHOTO OPUEHTUPaHe
Ha nonocuTe Ha GatepusTa (+ NOMICHLT Ce BUXAA). 3aTBOpETE OTHOBO OTAENEHNETO 3a BaTepun nNo
NpaBUneH HauuH C Kanayeto.

MPUNOXEHUE - U3smepBaHe:

BknioyeTe ypefa upes HaTWckaHe Ha KOM4eTo 3a crapTupaHe ©. Bcouuku cumBonu Ha aucnnest
ce nokassar 3a OKOMo [jBe CEeKYHAW W Npo3By4aBa KpaTbk curHaneH ToH. Criea ToBa nocrneaHata
13MepeHa CTOMHOCT Ce nokasga 3a kpaTko Ha LCD aucnnes @ (Npu ToBa B AECHWS bIbI1 Ha Aucnnest
ce nokassa [OMbIHUTENHO eaHO Manko ,M“). Ako Temnepatyparta e no-Hucka ot 32 °C, crnep Tosa
Ha LCD aucnnest @ we suaute Haanuc ,Lo“ u murawo ,°C“. Taka TepMoMeTbpbT ecomed
TM-62E e roTtoB 3a u3mepBaHe. [lO3vLMOHMpaiiTe CEH30PHWUA Bpbx @ oOpanHo, akcunapHo
unu pektanHo. TepMOMETbPBLT cera 3arnoysBa aBTOMATUYHO C U3MepBaHeTo. o Bpeme Ha
M3MepBaHETO HernpekbCHATO ce rokassa Temnepatypata B MOMeHTa. Cnea Kato M3MepBaHeTo
NpVKNoYK, Npo3syyasat 10 CUrHanHW ToHa U U3MepeHaTa TemnepaTypa ce nokasea Ha aucnnes
@. AKo TEpMOMETBLPBT YCTaHOBW Temnepatypa > 37,7°C, Toraea ce akTuBMpa anapma 3a BUcoka
Temnepatypa noa dopmata Ha 10 TPONHU CUrHaNHU ToHa. TEPMOMETBPBT CE U3KITH0YBa aBTOMATUYHO
oceM MUHYTU cref 3mepBaHeTo. 3a [a ce YAbIKM KUBOTa Ha Gatepusita, criefl OTYMTaHe Ha
TepMoMmeTbpa 61 TpsIGBano fa ro U3KIYNUTe Ypes HaTUCKaHe Ha KoM4eTo 3a cTapTupaHe ©.

W3mepBaHus B pa3nuyHm o6nacTtv Ha TANoTo

TepmomeTbpbT ecomed TM-62E e noaxopsiy 3a v3MepBaHWsi Ha Temneparypara, KOUTO ce
M3BBLPLUBAT OpasiHoO (B ycTaTa), akcunapHo (NMoa MULIHMLATa) UnK pekTanHo (B aHyca). Toi e
HanmbnHO BofoHenponycknue. Criea okono 1 MuHyTa npossydasat 10 KpaTki CUrHamHKW ToHa U
pesynTaTbT OT U3MepBaHETO ce nokassa Ha LCD aucnnes @. Cnep ToBa TEPMOMETLPBT MOXE Aa
6b/ae u3BazeH. 3a a MOXeTe [1a U3BbPLUMTE CUTYPHO 1 TOHHO M3MepBaHE, NPy NO3NLMOHNPaHE Ha
TepmomeTbpa Bue Tpsibea Aa cna3sate crieAHUTE yKasaHus:

OPAJTHO N3MEPBAHE: lMocTaBeTe TepMOMETLPa CbC CEH30pHUSA BPbX @ noa esnka 1 3aTeopeTe
yctarta. Mo Bpeme Ha M3MepBaHeTO AuLiaiTe Npe3 Hoca, 3a a NpejoTBpaTuTe NonyvyaBaHeTo Ha
IPELLHU CTOMHOCTH.

PEKTATHO M3MEPBAHE: PektanHoTo n3mepBaHe ce nprema oT MHOTO NaLMeHTUN KaTo HENpUSITHO,
ana jaBa TO4YHK pe3ynTaTu. Bkapalite BHUMaTENHO ceH3opHus Bpbx @ Ha okono 3,5 cM B pekTyma.
W3MEPBAHE MO MULWHWLIATA: Mpeay n3amepBaHeTo noducteTe obnactra noa MulHWUATA.
MocTaBeTe TepMOMeTBPA CbC CEH30PHMS BpbX @ noa MulwHMLaTa. CnycHeTe pbkaTa cv v Mo Bpeme
Ha U3MepBaHeTO NPUTUCKANTE TEPMOMETbPA NIEKO KbM TSIOTO.

3anametsBala pyHKumna

TepmomeTbpbT ecomed TM-62E pasnonara cbC 3anametsiBalla hyHKLMS, C KOATO MOXeTe Aa
noBuKaTe OTHOBO MocrefHaTa U3MepeHa CTOWHOCT. BkntoveTe ypeaa Ypes HaTuckaHe Ha Kom4yeTo
3a cTapTupaHe ©. Bcyyku CUMBONW Ha Aucnnes ce nokaseaT 3a OKOMo ABE CEKYHAW U Npo3Byyasa
KpaTbk curHaneH ToH. Criefl ToBa nocreaHaTa U3MepeHa CTOMHOCT ce nokasea 3a kpaTko Ha LCD
Avcnnes @ (Npu ToBa B ECHUS b Ha AUCNes ce Nokassa A0MbHUTENHO eAHO Marnko “M*).

NMOYUCTBAHE U OE3UH®EKUUA

TepmomeTbp ecomed TM-62E e BoLOHENPONYCK1B 1 Nopaau ToBa MOXe JIeCHO [ja Ce NoYncTsa 1
fesnHdekumpa. MouncTeaiiTe TepMoMeTbpa NPeau 1 cries BCSIKO M3MEPBaHe C HanoeHa B YMEpeH,
arnkoxoneH pastBop kbpra. OCBeH ToBa MMate Bb3MOXHOCTTA Aa@ MOCTaBUTE TepMOMETbpa B
NoAXoAsiLY, Ae3NH(EKLMOHEH pa3TBop. BawwmsT cneuvanuavpaH Tbprosel ¢ YAoBoncTeMe e Bu
npenopbya NOAXOASILLM NOYUCTBALLM NPOAYKTM U Lie B1 KOHCYNTUPa OTHOCHO TXHOTO MPUIOXEHWe.

TexHUYecKkn AaHHN

Wwme n mopen:

MokaseaH TemnepaTypeH o6xsar:
Pesoniouus Ha aucnnes:
TOYHOCT Ha n3mepBaHe:

Tepmometbp ecomed TM-62E

32,0°C-42,0°C

0,1°C

+ 0,1°C (OTKNOHEHWE OT JelCTBUTENHATa TeNnecHa Temneparypa
B AMana3oHa Ha namepsaHe 35,5°C - 42°C),

6e3 ekcTpanonauuvs

okono 2500 namepsaHus

10°C - 40°C

-10°C - +60°C

okono 10 x 128 x 19 mm ([ x LW x B) / okono 9,8 g
1 6atepus 1,5V (AG3 / LR41)
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XKusort Ha GatepusTa:
Pa6oTHa Temnepatypa:
TemnepaTtypa Ha CbxpaHeHue:
Pasmepw / Terno:

Batepus:

ApTukyn Ne / EAN Ne:

LOT Ne

D’i MpoyeTeTe BHUMATENHO PHKOBOACTBOTO 3a ekcrnoarauus!
o
R Knacudukaums Ha ypepa: Tvn B “ MpowussoanTen

@ [aTa Ha Npou3BOACTEO

EC-mapkupoBkata ce oTHaca fo EC [upektuea 93/42/EEC. OchopMneHneTo u npousBoaCcTBOTO
Ca U3BBLPLUEHN CbITIACHO CNeaHUTe esponelickn Hopmu: EN 12470-3 (MeauumHcku TepMomeTpu),
EN 980 (Cumsonu), EN 60601-1 (OcHOBHM n3nckBaHUs 3a 6e30nacHOCT Ha eneKkTPOMEANLIMHCKN
anapatvt). EnektpomarHMTHa CbBMECTUMOCT: YpeabT OTroBaps Ha WM3WUCKBaHWSTa Ha Hopmara
EN60601-1-2 3a enekTpomarHWTHa CbBMECTUMOCT. B npoueca Ha NOCTOSIHHOTO nofoGpsiBaHe
Ha mnpoaykTa C¥ 3ama3BamMe MpaBoTO [a WU3BbpLUBAME TEXHWYECKM MPOMEHU U MPOMEHW Mo
ochopmreHuneTo.

YKkazaHue OTHOCHO U3XBBbpNAHeTO
Toau ypeq He TpsibBa Aa ce U3XBbPIA 3aefHO ¢ 6uToBMSt Goknyk. Becekn notpebuten e
3adb/mKeH Aa npenaBa enekTpuvyecknuTe U enekTpoHHUTe ypeau, He3aBucumo ganu te
/ CbAbpXaT BpeaHu BeLlecTBa Unu He, B onpeneneHu ot rpaga unu TbproBuAaTa npuemMHun
/@ TNyHKTOBE, 3a Aa Morat Te Aa 6baaT peLmnKMpaHu no HauvH, WaasLy okonHata cpega.
Mpean usxebpnsHe Ha ypena usBageTe Gatepusita. He usxebpnsante usxabeHute
| GaTtepun ¢ GUTOBUA Ha BPeAHW OTNaabLIM, UK TV NpedaiiTe B NyHKTOBETe 3a cbbupaHe
Ha batepun B TbproBCkUTe LLeHTpOEe! OTHOCHO HauuHa Ha N3XBbPsHe ce oG‘preTe KbM MECTHUTE
Cry6W NN KbM TbPTOBCKUTE LIEHTPOBE.

MapaHuMoHHM ycnoBus / peMOHT

Monsi, B cryyaii Ha rapaHuMOHeH WCK ce obpblyanTe KbM creuuanuaupaHns TbProBecku OoTaen

VNN AVMPEKTHO KbM cepBu3a. AKO ce Hanara ypeabT [a Ce U3rpaTu 3a yCTaHoBsiBaHe Ha AedekT,

nocovete JechekTa 1 NpunoxeTe Konue OT kacoBata Genexka.

Baxart cnegHuTe rapaHLMOHHMN YCIIOBUS:

1. 3a npopykTuTe Ha ecomed ce faBa 2-rogullHa rapaHuust oT Jartata Ha npopax6a. B cnydai
Ha rapaHUMOHEH UCKk AaTaTa Ha npofaxba credsa Aa ce [okaxe Ype3 NpeAcTaBsHe Ha kacosa
Genexka unu gakrtypa.

2. [lecbekTuTe BCrieACcTBME Ha MOBPEAM MO MaTepuana Unu rpeLlku B n3paboTkata ce oTcTpaHsiBaT
6e3nnaTHo B pamMK1Te Ha rapaHLMOHHUSA nepuoa.

3. Mpu u3BbpLUBaHE Ha rapaHLVOHHA JENHOCT He Ce yAbIhKaBa rapaHLVOHHWS Mepuop HUTO 3a
ypeaa, HUTO 38 CMEHEHNTE KOMMOHEHTU.

4. OT obxBaTa Ha rapaHLysiTa ca U3KIloYeHM:

a. BCUYKY LLETW, KOWTO ca Bb3HUKHaNM Nopaaw HenpasunHo GopaBeHe, HanpuMep HecnassaHe
Ha pbKOBOACTBOTO 3a yroTpeba.
6. LeTUTe, KOUTO Ce AbIKaT Ha PEMOHT UK IECTBYS OT CTpaHa Ha Kynysaya unm HeoTopusmpaHmn
TpeT! nuua.
. TPAHCMIOPTHU LLETU, KOUTO Ca Bb3HWKHAMN MO MbTs OT NPOU3BOAUTENS [0 NoTpebuTens nnm
npu U3npaLlaHeTo A0 CepBu3.
I. akcecoapy, KOUTO MOANEXaT Ha HOPMarHO M3HOCBaHe, kKaTo Hanpumep GatepunTe 1 Apyru.

5. OTroBOPHOCT 3a AMPEKTHU U WHAWPEKTHU MOCneABally LWETW, KOUTO Ca NPUYUHEHU OT ypenaa,
ce M3KMoYBa AOpK M KoraTo LieTata no ypeda e npusHaTta kaTo nofnexalia Ha rapaHLMOHHO
obcnyxeaHe.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, TEPMAHUA
ecomed e peructpvpaHa Tbproecka mapka Ha Medisana AG.

Ceé KbM:

IMpu Hyxda om cepeu3uf ), pu u pesep Morisi, 06pt
Kontrast 94 Eood, 21 Stefan Karadzha Str., 8600 Jambol

Tel.: +359 888 44 22 99

www.technika.bg

e-mail: info@technika.bg

HR Upute za koristenje Termometar TM-62E

Zahvaljujemo na Vasem povjerenju i najsrdacnije ¢estitamo na kupnji ovog uredaja!

Kupili ste kvalitetan proizvod tvrtke ecomed. Kako biste postigli Zeljeni uspjeh i zaista dugo
uzivali u svom termometru ecomed TM-62E, preporuc¢ujemo Vam da pazljivo procitate i
sacuvate sljedece upute za uporabu.

@ LCD zaslon
O Poklopac pretinca za baterije

© Vrh senzora za mjerenje temperature
© Gumb za start (UKLJ / ISKLJ)

Sigurnosne napomene

. Termometar sadrzi male dijelove koje bi djeca mogla progutati. Stoga nemojte nikada dopustiti da
se termometar nalazi u djecjim rukama bez nadzora.

. Koristite termometar isklju¢ivo za mjerenje tjelesne temperature.

Uredaj nije prikladan za komercijalnu uporabu.

. U slu¢aju pojave smetnji nemojte sami popravljati uredaj. Pitajte svog specijaliziranog trgovca i

dajte uredaj na popravak u servis ecomed.

Pridrzavajte se navedenih uvjeta za uporabu i skladiStenje, kako bi termometar ecomed TM-62E

dugo vremena besprijekorno funkcionirao.

hWN -

o

STAVLJANJE U POGON - Umetanje/vadenje baterija:

Termometar ecomed TM-62E spreman je odmah za uporabu, s obzirom da je baterija ve¢ umetnuta
u uredaj. Ako bi se nakon nekog vremena uporabe na zaslonu pojavio simbol , |{“, mora se umetnuti
nova baterija. U tu svrhu skinite poklopac @ pretinca za baterije, a pretinac za baterije izvucite za
oko 18 mm iz termometra. Zadignite i izvadite bateriju pomo¢u malog odvijaca i zamijenite je novom
baterijom istog tipa. Vodite racuna o ispravnoj orijentaciji pola baterije (,+* pol je vidljiv).

Ponovo uredno zatvorite pretinac za baterije poklopcem.

KORISTENJE - Mjerenje:

Ukljucite uredaj pritiskom na gumb za start ®@. Na zaslonu ¢e se na otprilike 2 sekunde pojaviti
svi simboli i Sut ¢e se kratki zvuéni signal. Nakon toga ¢e se na LCD zaslonu @ prikazati zadnja
izmjerena vrijednost (pri tome ¢e se dodatno pojaviti malo ,M* na desnom rubu zaslona). Ako je
temperatura niza od 32 °C, onda ¢ete na LCD zaslonu vidjeti ,Lo" i Zmirkajuéi ,°C*“. Na taj je nadin
termometar ecomed TM-62E spreman za mjerenje. Postavite vrh senzora @ oralno, aksilarno ili
rektalno. Termometar ¢e sada automatski zapoceti mjerenje. Tijekom mjerenja stalno se prikazuje
aktualna temperatura. Cim je mjerenje zavreno, javit ¢e se 10 puta zvuéni signal, a na zaslonu @
se prikazuje izmjerena temperatura. Ako termometar ustanovi temperaturu > 37,7°C, onda se javlja
alarm za temperaturu u obliku 10 trostrukih zvuénih signala. Termometar se iskljuéuje automatski
osam minuta nakon mjerenja. Kako biste produljili Zivotni vijek svoje baterije, onda nakon svakog
ocitanja termometra iskljucite uredaj pritiskom na gumb za start ©.

Mjerenja na razli¢itim dijelovima tijela

Termometar ecomed TM-62E prikladan je za mjerenja temperature koja se mogu izvrsiti oralno (u
ustima), aksilarno (ispod pazuha) ili rektalno (u straznjici). Potpuno je vodootporan. Nakon otprilike
jedne minute oglasit ¢e se 10 puta zvuéni signal, a rezultat mjerenja ¢e se pojaviti na LCD zaslonu
(2). Tada se termometar moze izvuci. Kako biste sigurno i to¢no izmjerili temperaturu, trebate prili-
kom pozicioniranja termometra voditi racuna o sljede¢em:

ORALNO MJERENJE: Stavite termometar s vrhom senzora @ ispod jezika i zatvorite usta. Tijekom
mjerenja disite kroz nos, kako biste sprijecili iskrivljenje vrijednosti.

REKTALNO MJERENJE: Mnogi pacijenti doZivljavaju rektalno mjerenje kao neugodno, medutim ono
daje tocne rezultate. Oprezno uvedite vrh senzora @ oko 3,5 cm u rektum.

MJERENJE ISPOD PAZUHA: Prije mjerenja operite pazuho. Stavite termometar s vrhom senzora @
u udubinu pazuha. Spustite ruku i pritisnite je tijekom mjerenja lagano uz tijelo.

Funkcija pohranjivanja

Termometar ecomed TM-62E raspolaze funkcijom pohranjivanja pomocu koje mozete pozvati zadn-
ju izmjerenu vrijednost. Ukljucite uredaj pritiskom na gumb za start ®. Na zaslonu ¢e se na otprilike
2 sekunde pojaviti svi simboli i Eut ¢e se kratki zvuéni signal. Nakon toga ¢e se na LCD zaslonu @
prikazati zadnja izmjerena vrijednost (pri tome ¢e se dodatno pojaviti malo ,M“ na desnom rubu
zaslona).

CISCENJE | DEZINFEKCIJA

Termometar ecomed TM-62E je vodootporan i zbog toga ga se lako isti i dezinficira. Odistite termo-
metar prije i poslije svakog mjerenja krpom koju ste lagano umocili u blagu alkoholnu otopinu. Osim
toga imate mogucénost termometar umetnuti u prikladnu otopinu za dezinfekciju. Vas specijalizirani
trgovac ¢e Vam rado preporuciti proizvode za ¢iS¢enje i savjetovati Vas o njihovoj primjeni.

Tehnicki podaci

Naziv i model: Termometar ecomed TM-62E

Prikazano podrugje temperature: 32,0°C - 42,0°C

Razlugivost zaslona: 0,1°C

Tocnost mjerenja: +0,1°C (odstupanje od stvarne tjelesne temperature u mjernom
podru¢ju 35,5°C - 42°C), ne ekstrapolira

cca. 2500 mjerenja

10°C - 40°C

-10°C - +60°C )

cca. 10x 128 x 19 mm (DxSxV)/cca.9,8¢g
1 baterija 1,5 V (AG3 / LR41)
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LOT broj
dProizvodaé @ Datum proizvodnje

CE - oznaka odnosi se na Direktivu EU 93/42/EEZ. Konstrukcija i proizvodnja izvr§eni su uz
postivanje sljedecih europskih normi: EN 12470-3 (medicinski termometar), EN 980 (simboli), EN
60601-1 (elektricna sigurnost medicinskih uredaja).

Elektromagnetska podno$ljivost: uredaj je u skladu sa zahtjevima norme EN 60601-1-2 za elekt-
romagnetsku podnosljivost. U okviru stalnih pobolj$anja proizvoda zadrzavamo pravo tehnickih i
dizajnerskih promjena.

Vijek trajanja baterije:
Radna temperatura:
Temperatura skladistenja:
Dimenzije / TeZina:
Baterija:

Broj artikla / EAN-kod:

DI Pozorno procitajte Upute za uporabu!

k Klasifikacija uredaja: tip B

Zbrinjavanje uredaja

Ovaj uredaj ne smije se zbrinuti zajedno s kuénim otpadom. Svaki korisnik obvezatan je
sve elektri¢ne i elektronicke dijelove, neovisno o tome sadrze li Stetne tvari ili ne, predati
u reciklaznom dvoristu u svom gradu ili u trgovini, kako bi se uredaj mogao zbrinuti na
ekoloski prihvatljivi nacin. Prije zbrinjavanja uredaja izvadite iz njega aterije. IskoriStene
baterije nemojte bacati u kuéni otpad, ve¢ kao posebni otpad ili ih predajte na mjestu za
B sokuplianje starih baterija u specijaliziranim trgovinama. U svezi sa zbrinjavanjem
raspitajte se kod nadlezne sluzbe za komunalne usluge ili kod svog trgovca.

S n @

Jamstvo / Uvjeti popravka

Molimo Vas da se u slu€aju osiguranja obratite svojoj specijaliziranoj trgovini ili neposredno servisu.

U slucaju da ¢ete morati poslati uredaj, molimo Vas da navedete o kavom se kvaru radi i da prilozite

presliku racuna.

Pri tome vrijedi sljedeci jamstveni uvjeti:

1.N a proizvode ecomed daje se jamstvo od dvije godine od datuma prodaje. Datum prodaje se u
sluGaju osiguranja mora dokazati potvrdom o kupniji ili raGunom.

2. Nedostaci uslijed greske materijala ili u proizvodnji otklonit ¢e se unutar jamstvenog roka bez
naknade.

3. Realizacijom jamstva ne dolazi do produljenja jamstvenog roka, niti za uredaj, niti za zamijenjene
dijelove.

4. Jamstvo ne obuhvaca:
a. nikakve $tete koje su nastale zbog nestruénog rukovanja, npr. nepridrzavanja uputa za

uporabu;
b. Stete koje pocivaju na popravku ili zahvatima kupca ili neovlastenih tre¢ih osoba;
c. transportne Stete koje su nastale na putu od proizvodaca do potroSaca ili prilikom slanja u
servis;

. dijelove pribora koji podlijezu normalnom tro$enju, kao $to su baterije, itd.

5. Jamstvo za neposredne ili posredne posljiedi¢ne Stete koje prouzroci uredaj, isklju¢eno je i onda,
kada se Steta na uredaju prizna kao slu¢aj osiguranja.

o

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, NJEMACKA
ecomed je registrirana robna marka tvrtke Medisana AG.

U slucaju popravka u servisu molimo Vas da se za pribor i rezervne dijelove
obratite:

Medisana Service
e-mail: service.hr@medisana.com
tel no. 00800 633 472 62

Electromagnetic compatibility - Guidance and manufacturer‘s declaration

Electromagnetic emissions
The thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the thermometer should assure that it is used in such an environment.

Emissions test Compliance Electromagnetic environment-guidance

RF emissions Group 1 The thermometer uses RF energy only
CISPR11 for its internal function.
Therefore, its RF emissions are very low
and are not likely to cause any inter-
ference in nearby electronic equipment.
RF emissions Class B The thermometer is suitable for use in all

CISPR11 establishments, including domestic establish-
ments and those directly connected to the
public low-voltage power supply network that
supplies buildings used for domestic

purposes.

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Not applicable

Voltage fluctuations/
flicker emissions
IEC 61000-3-3

Not applicable

Electromagnetic immunity
The thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the thermometer should assure that it is used in such an environment.

Immunity test | IEC 60601 Compliance Electromagnetic environment-guidance
test level level

Electrostatic +6 kV + 6 kV contact |Floors should be wood, concrete or ceramic
discharge contact tile. If floors are covered with synthetic
(ESD) IEC + 8 kV air + 8 kV air |material, the relative humidity should be at
61000-4-2 least 30 %.
Power 3 A/m 3 A/m Power frequency magnetic fields should be
frequency be at levels characteristic of a typical location
(50/60 Hz) in a typical commercial or hospital environ-
magnetic field ment.
IEC 61000-4-8

IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5,
IEC 61000-4-11

not applicable | Mains power quality should be that of a

typical commercial or hospital environment.

Electromagnetic immunity
The thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the thermometer should assure that it is used in such an environment.

Immunity test | IEC 60601 Compliance Electromagnetic environment-guidance
test level level

Portable and mobile RF communications
equipment should be used no closer to any
part of the thermometer, including cables,
than the recommended separation distance
calculated from the equation applicable to the
frequency of the transmitter.

Radiated RF 3 V/im 3V/im Recommended separation distance:

IEC 80 MHz to d=1.2 \P 80 MHz - 800 MHz

61000-4-3 2,5 GHz d=2.3 VP 800 MHz - 2,5 GHz

where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W)
according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation
distance in metres (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as deter-
mined by an electromagnetic site survey®, should be less than the compliance
level in each frequency range®. Interference may occur in the vicinity of equip-
ment marked with the following symbol: ((i)))

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

a. Field strengths from fixed transmiters, such as base stations for radio (cellular/cordess) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannotf
be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field
strength in the location in which the thermometer is used exceeds the applicable RF compliance level above, the to verify If abnormal
performance is observed, additional measures may be necessary, such s reorienting or relocating the thermometer.

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, feld strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications
equipment and the thermometer
The thermometer is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF
disturbances are controlled. The customer or the user of the thermometer can help prevent
electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile
RF communications equipment (transmitters) and the thermometer as recommended below,
according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum Separation distance according to frequency of transmitter (m)
output power 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz
of transmitter (W) d=1.2\P d=2.3P
0.01 0.12 0.23
0.1 0.38 0.73
1 1.2 2.8
10 3.8 7.3
100 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated
using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W)
according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. i is affected by
structures, objects and people.

and reflection from




